
                                                                                                                          

 

                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
∆ιασταύρωση Βουτών και Σταυρακίων
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766,  ∆.Ο.Υ.  Ηρακλείου
                                                                 
Τµήµα Προµηθειών                         
Πληροφορίες :. Ε. Μανουκαράκη  
ΤΗΛ.: 2810 392476                               
FAX  : 2810 542080 

  e-mail:   prom@pagni.gr 
site  ΠαΓΝΗ   www.pagni.gr 
    
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

 

Για την προµήθεια   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

(1) έτος, προϋπολογισµού 300.001,92

χιλιάδες, ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά

συµφέρουσα από οικονοµικής

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

Ηµεροµηνία έναρξης 

υποβολής προσφορών  

Καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

Ηµέρα  ΤΡΙΤΗ 

Ώρα 08:00   π.µ. 

16

Η

Ώρα 15:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

24

(300.0

CPV  33141200
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       

∆ιασταύρωση Βουτών και Σταυρακίων 

ΑΦΜ 999161766,  ∆.Ο.Υ.  Ηρακλείου 
                                                                  
Τµήµα Προµηθειών                                         Ηράκλειο   05-09-2017 

Ε. Μανουκαράκη                    Αρ. Πρωτ.: 418     / Γρ. ∆ιοικητή
                                 Αρ. Ηλεκτρ. ∆/σµού ΕΣΗ∆ΗΣ:

   
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2014 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (∆ΙΕΘΝΟΥΣ)

  «Καθετήρες», CPV 33141200-2, για 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

300.001,92€   συµπεριλαµβανοµένου του 

και ενενήντα δύο λεπτά), µε κριτήριο κατακύρωσης 

ς άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής. 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)  

Καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017     

Ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 15:00  µ.µ. 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus

του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ

245.432,50€ πλέον Φ.Π.Α 

300.001,92 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

33141200-2   «Καθετήρες» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2014 

       

Γρ. ∆ιοικητή 
ΕΣΗ∆ΗΣ:   45765  

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (∆ΙΕΘΝΟΥΣ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 τις ανάγκες του  

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, για ένα 

 Φ.Π.Α. (τριακόσιες 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ   ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

∆ιαδικτυακή πύλη 

promitheus.gov.gr                  

του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ 

Φ.Π.Α.) 
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1. Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών 

2. Τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες διατάξεις 

θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».  

4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 

11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 

82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών 

που µετέχουν στις διαδικασίες  ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµόσιου ή των νοµικών 

προσώπων του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε 

τις διατάξεις  του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του  άρθρου 8 του Ν.3414/05, 

5. του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» 

6. του N.4152/2013 περί «Προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16ης  Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές 

7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή των  καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του 

Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

8.  του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 

9.  του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 

εποπτευοµένων  από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» 

10.  του Ν.3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

11. του  Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010». 

12.  Του Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

13. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».  

14. Του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προµηθειών 

Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών». 
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15. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων –Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989/(L395)CCCCCCC..της 11ης ∆εκεµβρίου 2007                     

(L 335)».  

16. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις». 

17. του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 

άλλες διατάξεις» 

18.  του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & 

Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης CC.της εθνικής οικονοµίας». 

19.  του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

20.  του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»  

21. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών προσώπων, Υπηρεσιών ∆ηµοσίου τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 318/92 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις.   

22. του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και 
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο 
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». 

23. Του Ν 4478/2017 άρθρο 87  
 

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:  

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων». (Ε.Σ.Η.∆.ΗΣ)» 

2. Τη Την µε αριθ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης 

της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» 

(ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09). 

3. Την µε αριθ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-

09). 

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονοµικών που αφορά «Έγκριση 

Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και 

Εποπτευόµενων Φορέων  έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015 MM» 
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5. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί 

«ορισµού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και 

εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των 

διαγωνισµών» 

6. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού 

Υγείας  περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014. 

 

7. Το µε αριθµ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασµα πρακτικού της ΕΠΥ µε αριθµ. 83 και από 

26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση  των αιτηµάτων τροποποιήσεων  του 

Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους  2014 

του νοσοκοµείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί µε την 

απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της. 

8. Την µε αρ. 352/8-6-2015 απόφαση ∆ιοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισµού φορέων 

διενέργειας  διαγωνισµών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014. 

9. Την µε αριθµ. 659/18/26-06-2017 Απόφαση  ενιαίου ∆.Σ. έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισµού. 

10. Την µε αριθµ. 660/18/26-06-2017 Απόφαση  ενιαίου ∆.Σ. έγκρισης διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

11. Τους υπ’ αριθµ. 727/28-06-2017 Απόφαση ∆έσµευσης της Πίστωσης (Α∆Α: 

ΩZNZ469061-OΓ6)  που αφορά το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων (διεθνές) διαγωνισµό για την προµήθεια 

«Καθετήρες», CPV 33141200-2, για τις ανάγκες του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, για ένα (1) έτος, προϋπολογισµού 

300.001,92€   συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (τριακόσιες χιλιάδες, ένα ευρώ και 

ενενήντα δύο λεπτά), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, που αναφέρεται στα Παραρτήµατα 

και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης ∆ιακήρυξης.  

 

2- Η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία µεγαλύτερη των 

τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση της περίληψης 

της διακήρυξης αυτής στο τεύχος ∆ιακηρύξεων της Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ως 

αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα) και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 

αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 

στον Ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.   

(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα).  
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3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή  πύλη 

www.promitheus.  

gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

5   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

2017 

Ηµέρα  ΤΡΙΤΗ 

 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   

2017  Ηµέρα ΤΡΙΤΗ 

Ώρα 08:00   π.µ. 

16  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2017     Ηµέρα 

∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 15:00  µ.µ. 

20  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2017                  

ΗΜΕΡΑ   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ώρα 10:00  π.µ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της 

προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 

αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).      Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 

Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, 

καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη 

ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
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5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό  οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούµενη από 

πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

5.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας : 

• -είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

• -είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα XΙ του Προσαρτήµατος Α για τις 

δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο 

κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρµόδια υπηρεσία. 

• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 

του Συστήµατος. 

 

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 
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υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

5.3. Οι υποψήφιοι προµηθευτές που επιθυµούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής 

προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ καλούνται να 

συµπληρώσουν µε τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων 

Εκπαιδευόµενων (λαµβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραµµένων  

 

       οικονοµικών φορέων) που βρίσκεται αναρτηµένο στο πεδίο του εν λόγω 

διαγωνισµού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω 

έντυπο οι προµηθευτές που επιθυµούν εκπαίδευση καλούνται να µας το 

αποστείλουν εγκαίρως πριν την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος στο Email: 

prom@pagni.gr.  

 

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  

6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»MMMM.MMMM...M ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»MMMMMMMMMM...MMM ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»       MMMMMM..MMMMMM........ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ MMM.MMMMMMM..MMMMM.MMMMMMMM ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

6.5. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»MM..MMMMMMM.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    MMMMMMMMMMMM.....................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’  

6.7. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MMMMMMMMMMMMMM.... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

6.8. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣMMMMMMM.MMMMMMMM...  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

 

7.  Προθεσµίες ∆ιαγωνισµών: 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 

αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή 

των προσφορών., σύµφωνα µε το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 

εξετάζονται. 
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Ο προσφέρων προµηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε 

την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους 

όρους της διακήρυξης . 

8. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η 

διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ), στην ιστοσελίδα  του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: www.pagni.gr, στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στην Υπηρεσία Επίσηµων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

της ΕτΚ, στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφηµερίδες:  

• ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

• ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

• ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

9. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων 

(∆ιεθνής) ∆ιαγωνισµός 

α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 45765 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

28/06/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  

Στις 30 Ιουνίου 2017 

1. ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

2. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άµεση και δωρεάν πρόσβαση 

στα έγγραφα της Σύµβασης) 

www.pagni.gr 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών  

12  Σεπτέµβρη  2017  Ηµέρα  Τρίτη  και ώρα από 08.00 

π.µ.  

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  

16  Οκτωβρίου 2017  Ηµέρα  ∆ευτέρα και µέχρι ώρα 15.00 

µ.µ.   

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών  
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός ΝUTS: GR431)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  «Καθετήρες» 

CPV 33141200-2   «Καθετήρες» 
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ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 Για τις ανάγκες του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,       

(Κωδικός ΝUTS: GR431), 

προϋπολογισθείσα 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ 245.432,50€ µη  συµπεριλαµβανοµένου  

Φ.Π.Α.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1311  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο 

καλούνται οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές να καταθέσουν 

προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης που 

περιγράφονται αναλυτικά.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η 

παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και 

οικονοµικής προσφοράς και των υποβαλλόµενων 

προσφορών και η Σύµβαση θα συνταχθούν στην ελληνική 

γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα 

υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ  % 
Νόµιµες κρατήσεις  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ H ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤOY  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙOY  

∆ΕΙΓΜΑ   NAI  EIΣ ∆ΙΠΛΟΥΝ (∆ΕΙΓΜΑ-ΑΝΤΙ∆ΕΙΓΜΑ) ΑΡΘΡΟ 214  Ν.4412/2016 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ) Τ.Κ.71110 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ- ΤΙΜΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ- ΤΙΜΩΝ 

 «Καθετήρες»  CPV 33141200-2 

A/A 
ΚΩ∆ΙΚΟ

Σ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑ
∆Α 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 13% 

  ΦΠΑ 24 
%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 49219 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗ

ΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, 
ΜΕ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΣ,  

6 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος 
από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, 
ανθεκτικός στο τσάκισµα. Το µήκος του 
καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 
πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και 
στα 2cm περίπου από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης 
που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να 
µπορεί να απενεργοποιηθεί µε τη χρήση 
ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης 
να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 
9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -
µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και 
η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω 
στην ατοµική συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

ΤΕΜ 2000 0,1000 200,00 €   48,00 € 248,00 € 

2 49221 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗ

ΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, 
ΜΕ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΣ,   

8 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος 
από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, 
ανθεκτικός στο τσάκισµα. Το µήκος του 
καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 
πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και 
στα 2cm περίπου από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης 
που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να 
µπορεί να απενεργοποιηθεί µε τη χρήση 
ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης 
να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 
9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -
µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και 
η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω 
στην ατοµική συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

ΤΕΜ 4000 0,1020 408,00 €   97,92 € 505,92 € 

3 49213 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗ

ΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, 
ΜΕ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΣ, 

10 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος 
από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, 
ανθεκτικός στο τσάκισµα. Το µήκος του 
καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 
πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και 
στα 2cm περίπου από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης 
που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να 
µπορεί να απενεργοποιηθεί µε τη χρήση 
ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης 
να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 
9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -
µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και 
η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω 
στην ατοµική συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

ΤΕΜ 6000 0,9890 5.934,00 €   1.424,16 € 7.358,16 € 

4 49214 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗ

ΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, 
ΜΕ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΣ,  

12 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος 
από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, 
ανθεκτικός στο τσάκισµα. Το µήκος του 
καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 
πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και 
στα 2cm περίπου από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης 
που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να 
µπορεί να απενεργοποιηθεί µε τη χρήση 
ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης 
να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 
9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -
µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και 
η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω 
στην ατοµική συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

ΤΕΜ 6000 0,9800 5.880,00 €   1.411,20 € 7.291,20 € 
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5 49215 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗ

ΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, 
ΜΕ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΣ,  

14 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος 
από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, 
ανθεκτικός στο τσάκισµα. Το µήκος του 
καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 
πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και 
στα 2cm περίπου από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης 
που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να 
µπορεί να απενεργοποιηθεί µε τη χρήση 
ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης 
να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 
9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -
µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και 
η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω 
στην ατοµική συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

ΤΕΜ 40000 0,1020 4.080,00 €   979,20 € 5.059,20 € 

6 49216 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗ

ΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, 
ΜΕ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΣ,  

16 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος 
από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, 
ανθεκτικός στο τσάκισµα. Το µήκος του 
καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 
πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και 
στα 2cm περίπου από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης 
που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να 
µπορεί να απενεργοποιηθεί µε τη χρήση 
ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης 
να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 
9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -
µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και 
η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω 
στην ατοµική συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

ΤΕΜ 25000 0,1020 2.550,00 €   612,00 € 3.162,00 € 

7 49217 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗ

ΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, 
ΜΕ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΣ,  

18 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος 
από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, 
ανθεκτικός στο τσάκισµα. Το µήκος του 
καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 
πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και 
στα 2cm περίπου από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης 
που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να 
µπορεί να απενεργοποιηθεί µε τη χρήση 
ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης 
να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 
9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -
µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και 
η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω 
στην ατοµική συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

ΤΕΜ 10.000 0,1020 1.020,00 €   244,80 € 1.264,80 € 

8 49297 
Καθετήρες 

Ρινογαστρικοι Levin 
κλειστού άκρου 12Fr 

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο  
• Να είναι από PVC  
• Να είναι ακτινοσκιεροί  
• Να είναι ατραυµατικοί µε πλάγιες οπές 
• Να µην τσακίζει το τελικό τους άκρο  
• ∆ιαφανείς 
• Βαθµονοµηµένοι  
• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX  
• Να είναι αποστειρωµένοι 
• Να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη: 6 Fr έως 
21Fr µήκους 120cm - 125cm για ενήλικες 
και παιδιά. 

ΤΕΜ 300 0,1740 52,20 € 6,79 €   58,99 € 

9 65904 
Καθετήρες 

Ρινογαστρικοι Levin 
κλειστού άκρου 14Fr 

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο  
• Να είναι από PVC  
• Να είναι ακτινοσκιεροί  
• Να είναι ατραυµατικοί µε πλάγιες οπές 
• Να µην τσακίζει το τελικό τους άκρο  
• ∆ιαφανείς 
• Βαθµονοµηµένοι  
• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX  
• Να είναι αποστειρωµένοι 
• Να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη: 6 Fr έως 
21Fr µήκους 120cm - 125cm για ενήλικες 
και παιδιά. 

ΤΕΜ 800 0,1740 139,20 € 18,10 €   157,30 € 

10 65907 
Καθετήρες 

Ρινογαστρικοι Levin 
κλειστού άκρου 16Fr 

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο  
• Να είναι από PVC  
• Να είναι ακτινοσκιεροί  
• Να είναι ατραυµατικοί µε πλάγιες οπές 
• Να µην τσακίζει το τελικό τους άκρο  
• ∆ιαφανείς 
• Βαθµονοµηµένοι  
• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX  
• Να είναι αποστειρωµένοι 
• Να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη: 6 Fr έως 
21Fr µήκους 120cm - 125cm για ενήλικες 
και παιδιά. 

ΤΕΜ 2000 0,1650 330,00 € 42,90 €   372,90 € 
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11 65908 
Καθετήρες 

Ρινογαστρικοι Levin 
κλειστού άκρου 18Fr 

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο  
• Να είναι από PVC  
• Να είναι ακτινοσκιεροί  
• Να είναι ατραυµατικοί µε πλάγιες οπές 
• Να µην τσακίζει το τελικό τους άκρο  
• ∆ιαφανείς 
• Βαθµονοµηµένοι  
• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX  
• Να είναι αποστειρωµένοι 
• Να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη: 6 Fr έως 
21Fr µήκους 120cm - 125cm για ενήλικες 
και παιδιά. 

ΤΕΜ 3000 0,1420 426,00 € 55,38 €   481,38 € 

12 49320 

Καθετήρες σιτίσεως 
νεογνών και παίδων 

από P.V.C ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ           (6F-

40CM) 

ακτινοσκιεροί, ατραυµατικοί, 
βαθµονοµηµένοι ανά εκατοστό από τα 5 
έως τα 35cm, 
κλειστού άκρου µε δύο πλάγιες οπές και µε 
καπάκι για το κλείσιµο του καθετήρα. 
Να είναι LATEX free και DEHP free ,µ.χ, 
αποστειρωµένοι και να προσφέρονται στα 
εξής 
µεγέθη: Νο 4,5,6,7 µε µήκος 40cm και 
µεγέθη: Νο 8,9,10,12 µήκους 50cm 
Καθετήρες σίτισηςνεογνών και παίδων. 
Να είναι από PVC ,ακτινοσκιεροί, 
βαθµονοµηµένοι ανά εκατοστό από τα 5 
εως35εκ. Να έχουν κλειστό ατραυµατικό 
άκρο µε δύο πλάγιες οπές και καπάκι 
χρωµατικά κωδικοποιηµένο για κλείσιµο 
του καθετήρα. Να προσφερθούν σε µεγέθη: 
4,5,6,8 και 10 fr µήκους 75εκ.Να είναι 
LATEX free και DEHP free , µ.χ, 
αποστειρωµένοι. 

ΤΕΜ 1000 0,2650 265,00 € 34,45 €   299,45 € 

13 49321 

Καθετήρες σιτίσεως 
νεογνών και παίδων 

από P.V.C ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ          (8F-

50CM) 

ακτινοσκιεροί, ατραυµατικοί, 
βαθµονοµηµένοι ανά εκατοστό από τα 5 
έως τα 35cm, 
κλειστού άκρου µε δύο πλάγιες οπές και µε 
καπάκι για το κλείσιµο του καθετήρα. 
Να είναι LATEX free και DEHP free ,µ.χ, 
αποστειρωµένοι και να προσφέρονται στα 
εξής 
µεγέθη: Νο 4,5,6,7 µε µήκος 40cm και 
µεγέθη: Νο 8,9,10,12 µήκους 50cm 
Καθετήρες σίτισηςνεογνών και παίδων. 
Να είναι από PVC ,ακτινοσκιεροί, 
βαθµονοµηµένοι ανά εκατοστό από τα 5 
εως 
35εκ. Να έχουν κλειστό ατραυµατικό άκρο 
µε δύο πλάγιες οπές και καπάκι 
χρωµατικά κωδικοποιηµένο για κλείσιµο 
του καθετήρα. Να προσφερθούν σε µεγέθη: 
4,5,6,8 και 10 fr µήκους 75εκ.Να είναι 
LATEX free και DEHP free , µ.χ, 
αποστειρωµένοι. 

ΤΕΜ 300 0,2390 71,70 € 9,32 €   81,02 € 

14 80803 

ΡΙΝΙΚΟΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 
∆ΙΠΛΟΥ CUFF 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΡΙΝΙΚΗΣ 
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΠΛΟΥ CUFF ΓΙΑ 
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ 
1.  ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ CUFF ∆ΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ   
2. ΟΙ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΤΑΣΗΣ 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ 
3.  Ο ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ ΡΙΝΙΚΗ ΡΟΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΤΕΜ 200 22,4000 4.480,00 €   1.075,20 € 5.555,20 € 

15 229017 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ 

ΠΙΕΣΕΩΝ 

Να είναι σύστηµα από 80-100cm. 
Nα φέρει ειδικό ενσωµατωµένο µπαλόνι  
Να διαθέτει κατάλληλο "Υ" για τη µέτρηση 
της πίεσης επιστροφής για να γίνεται 
αντιληπτή η θέση του καθετήρα κατά τη ν 
διάρκεια της τοποθέτησης. 
Να διαθέτει σωλήνα επέκτασης και 3 way 
stopcock, ώστε να µπορεί να συνδεθεί σε 
µηχάνηµα µέτρησης της πίεσης. 
Σε αποστειρωµένη ατοµική συσκευασία. 
Να είναι Free Latex.  

ΤΕΜ 80 60,8000 4.864,00 €   1.167,36 € 6.031,36 € 

16 65897 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ 
∆ΙΠΛΟΙ ΓΙΑ ΛΗΨΗ 

ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ 
ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ 

ΑΣΗΠΤΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 

COMPICAN 

 
Καθετήρες BAL προστατευόµενοι, 
ακτινοσκιεροί, διπλοί για λήψη βρογχικού 
εκκρίµατος για καλλιέργεια, υπό άσηπτες 
συνθήκες, µήκος εσωτερικού καθετήρα 
περίπου 65Χ1,7 και εξωτερικού περίπου 
60Χ2,7  ΜΧ, Αποστειρωµένοι,latex free 

ΤΕΜ 200 14,4100 2.882,00 €   691,68 € 3.573,68 € 

17 53183 

ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟ∆Ο 

SELDINGER , 60CM 

ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 
SELDINGER, ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΤΥΠΟΥ COIL, ΜΕ ∆ΥΟ CUFF 
ΑΠΟ DACRON, ΒΕΛΟΝΑ 
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18GX7CM, ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ, 
Ο∆ΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 70 CM 

ΤΕΜ 40 170,0000 6.800,00 € 884,00 €   7.684,00 € 





                                                                                                                                ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2014 

14 

 

18 50558 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ           

ΝΟ 28, 

Καθετήρας (σωλήνας) Αερίων, µιας 
χρήσης, αποστειρωµένος και 
συσκευασµένος σε ασφαλή συσκευασία. 
Νο 28. Είναι κατασκευασµένος από 
ιατρικού τύπου PVC (medical grade) 
εξωτερικά σιλικοναρισµένος. Το άκρο του 
είναι κλειστό, στρογγυλοποιηµένο και µη 
τραυµατικό, ενώ οι πλάγιες οπές του είναι 
λείες και στρογγυλοποιηµένες προκειµένου 
να µην τραυµατίζουν. 
Ο καθετήρας έχει µήκος 40cm, δεν τσακίζει 
και η υποδοχή είναι έγχρωµη ανάλογα µε 
το µέγεθος του καθετήρα σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα. 

ΤΕΜ 800 0,1740 139,20 €   33,41 € 172,61 € 

19 50559 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ          

ΝΟ 30 

Καθετήρας (σωλήνας) Αερίων, µιας 
χρήσης, αποστειρωµένος και 
συσκευασµένος σε ασφαλή συσκευασία. 
Νο 30. Είναι κατασκευασµένος από 
ιατρικού τύπου PVC (medical grade) 
εξωτερικά σιλικοναρισµένος. Το άκρο του 
είναι κλειστό, στρογγυλοποιηµένο και µη 
τραυµατικό, ενώ οι πλάγιες οπές του είναι 
λείες και στρογγυλοποιηµένες προκειµένου 
να µην τραυµατίζουν. 
Ο καθετήρας έχει µήκος 40cm, δεν τσακίζει 
και η υποδοχή είναι έγχρωµη ανάλογα µε 
το µέγεθος του καθετήρα σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα. 

ΤΕΜ 1500 0,1520 228,00 €   54,72 € 282,72 € 

20 48784 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
HICKMAN ΑΠO 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΙ, 
ΣΦΑΓΙΤΙ∆ΙΚΟΙ, 

ΜΗΡΙΑΟΙ ∆ΙΠΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      7F, 
9F, 10F, 12F ΜΑΖΙ 

ΜΕ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Καθετήρας κεντρικής φλέβας διπλού αυλού, 
7, 9, 10 ,12F, µήκους 65 - 90cm από 
ακτινοσκιερή σιλικόνη. Για χρήση σε 
χηµειοθεραπεία, χορήγηση αντιβιοτικών 
φαρµάκων, ενδοφλέβιων φαρµάκων, ολικής 
παρεντερικής διατροφής, παργώγων 
αίµατος και αιµοληψία. Με δακτυλίδι για την 
υποδόρια στήριξη.  Με εσωτερική διάµετρο 
αυλών , 0.8/1mm,0,7mm/ 1,3mm, 
1,3/1,3mm, 1,6/1,6mm περίπου ή πάνω 
απο τις προαναφερθείσες τιµές. 
Σε συσκευασία που να περιλαµβάνει : 
Καθετήρα, Tunneler, Αποσχιζόµενο θηκάρι 
µε διαστολέα, βελόνα παρακέντησης, 
Οδηγό σύρµα διπλού άκρου J και ευθύ, 
clamps, 2τµχ καπάκια έγχυσης, σύριγγα, 
κάρτα ασθενή, οδηγίες χρήσεως. 

ΤΕΜ 40 145,0000 5.800,00 € 754,00 €   6.554,00 € 

21 81368 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ SWAN 
GANZ ΜΕ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΟΥ 
ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΜΙΚΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΟΞΥΓΟΝΟ (SVO2), 
ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ (CCO) ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 

 
 
Καθετήρες Swan Ganz µε δυνατότητα 
συνεχούς µέτρησης του κορεσµού του 
µικτού φλεβικού αίµατος σε 
οξυγόνο(SVO2), της καρδιακής 
παροχής(CCO), του τελοδιαστολικού όγκου 
της δεξιάς κοιλίας(CEDV), του κλάσµατος 
εξωθήσεως της δεξιάς κοιλίας(REF). 

ΤΕΜ 50 260,0000 13.000,00 €   3.120,00 € 16.120,00 € 

22 49197 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ                
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ M.X.                                              

ΓΙΑ   
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ 

ΚΕΡΚΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΣ 20G , 
ΜΗΚΟΥΣ 8 CM. 

 
Αρτηριακοί καθετήρες σε µέγεθος 20Ga / 
8cm, κατασκευασµένοι από 
σταθεροποιηµένη πολυουρεθάνη.Να 
φέρουν οδηγό σύρµα, προέκταση στον 
αυλό, σφιγκτήρα στην προέκταση του 
αυλού, βελόνη µε µέγεθος ίδιο µε το 
µέγεθος του καθετήρα. Να τοποθετούνται 
µε τεχνική Seldinger.Αποστειρωµένοι, Μ.Χ, 
latex free. 

ΤΕΜ 3000 8,0000 24.000,00 €   5.760,00 € 29.760,00 € 

23 49198 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ          
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ,M.X.                                              

ΓΙΑ    
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ 

ΜΗΡΙΑΙΑΣ 
 ΑΡΤΗΡΙΑΣ 18G , 
ΜΗΚΟΥΣ 10 CM. 

 
Αρτηριακοί καθετήρες σε µέγεθος 18Ga / 
10cm, κατασκευασµένοι από 
σταθεροποιηµένη πολυουρεθάνη.  
Να φέρουν οδηγό σύρµα, προέκταση στον 
αυλό, σφιγκτήρα στην προέκταση του 
αυλού, βελόνη µε µέγεθος ίδιο µε το 
µέγεθος του καθετήρα.  
Να τοποθετούνται µε τεχνική Seldinger, 
Αποστειρωµένοι, Μ.Χ, latex free. 

ΤΕΜ 1000 8,1500 8.150,00 €   1.956,00 € 10.106,00 € 

24 49395 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ          
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΦΛΕΒΩΝ                            
MONOY ΑΥΛΟΥ 
ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ                 

4FR/G18/20 CM 

Σετ καθετήρα µονού αυλού, από 
πολυουρεθάνη, για καθετηριασµό µε τη 
µέθοδο Seldinger. Το σετ να περιέχει τον 
καθετήρα βαθµονοµηµένο, µε άκρο από 
µαλακό, ατραυµατικό υλικό, σύριγγα 
ασφαλείας, οδηγό σύρµα, διαστολέα, 
βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα και 
έξτρα βελόνα µε καθετηράκι. Να είναι Latex 
Free, αποστειρωµένο, µιας χρήσης και η 
ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω 
στην ατοµική συσκευασία. 

ΤΕΜ 100 8,1400 814,00 €   195,36 € 1.009,36 € 
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25 49348 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ               
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΦΛΕΒΩΝ                         
ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

7FR/G16 G18    18/30 
CM 

Σετ καθετήρα τριπλού αυλού, για 
καθετηριασµό µε τη µέθοδο seldinger.Ο 
καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη και 
βαθµονοµηµένος. Να διαθέτει άκρο από 
πιο µαλακό υλικό για να  
είναι ατραυµατικό και να περιέχονται στο 
σετ, εκτός του καθετήρα, σύριγγα 
ασφαλείας, οδηγό σύρµα, διαστολέας, 
βελόνα και στηρικτικά για τον καθετήρα. 
Να είναι Latex Free, αποστειρωµένος, µιας 
χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να 
αναφέρεται πάνω στην ατοµική 
συσκευασία. 

ΤΕΜ 500 9,3900 4.695,00 €   1.126,80 € 5.821,80 € 

26 181746 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ                      
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ 
∆ΙΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ 

ΘΕΡΟΑΡΑΙΩΣΗΣ 

Σετ για την συνεχή µέτρηση αιµοδυναµικών 
παραµέτρων  µέσω της µεθόδου της 
διαπνευµονικής θερµοαραίωσης. To σετ θα 
πρέπει να αποτελείται από: • Μηριαίο 
αρτηριακό καθετήρα µε ενσωµατωµένο 
θερµίστορ και πλήρες σετ εισαγωγής 
(συρµάτινος οδηγός, διαστολέας κλπ), 
διαµέτρου  5 Fr και µήκους 20 cm & 4 Fr και 
µήκους 16 cm.• Αισθητήρα µέτρησης των 
αιµοδυναµικών παραµέτρων που 
υπολογίζονται συνεχώς, µε αυτόµατη 
προσαρµογή στη αλλαγή του αγγειακού 
τόνου, ο οποίος συνδέεται στον µηριαίο 
αρτηριακό καθετήρα και έχει την 
δυνατότητα να µετρά επίσης αρτηριακή 
πίεση και να την απεικονίζει στο παρακλίνιο 
monitor.• Μορφοµετατροπέα πίεσης για την 
συνεχή µέτρηση της κεντρικής φλεβικής 
πίεσης.• Συνδετικό φλεβικής. 

ΤΕΜ 50 260,0000 13.000,00 €   3.120,00 € 16.120,00 € 

27 181748 

ΕΚΡΙΖΩΤΉΡΕΣ 
ΦΛΕΒΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΡΊΖΩΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΊΖΟΝΟΣ ΚΑΙ 

ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 

Εκριζωτήρες φλεβών για την εκρίζωση της 
µείζονος και ελάσσονος 
Να έχει µήκος χρήσης (usable length) 
τουλάχιστον 100 cm 
Να είναι από εύκαµπτο και    ατραυµατικό 
υλικό 
Το σετ να περιέχει 2 καλώδια εκριζωτήρων,             
3 κεφαλές και 1 λαβή 
Να είναι αποστειρωµένο και µιας χρήσης 

ΤΕΜ 150 9,2000 1.380,00 €   331,20 € 1.711,20 € 

28 49457 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 
ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

(ΠΛΗΡΕΣ) 8,5 FR 

Σετ εισαγωγής (θηκάρι) µε βαλβίδα 
ασφαλείας από πολυουρεθάνη και πλάγιο 
αυλό, µε ειδικό σύστηµα για να µην τσακίζει 
το θηκάρι (τύπου φυσαρµόνικα), αγγειακό 
διαστολέα, σύριγγα 5cc, οδηγό σύρµα,µια 
αιµοστατική βαλβίδα µε πλάγια είσοδο και 
προέκταση που να καταλήγει σε 3way 
stopcock, βελόνα παρακεντησης 18-22Ga, 
νυστέρι Νο 11 και προστατευτικό 
περίβληµα (µανίκι προστασίας) 6,7,8, 8.5 
FR και       µηκος 10cm . 
Αποστειρωµένοι, Μ.Χ, latex free. 

ΤΕΜ 500 17,0000 8.500,00 €   2.040,00 € 10.540,00 € 

29 181713 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ, 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ   

ΜΕ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ 
ΣΚΕΛΗ, 16CM,12 FR 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 
ΜΗΚΟΥΣ 16cm ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Σετ καθετήρα διπλού αυλού για 
αιµοκάθαρση κυρτής προέκτασης, 
Από εύκαµπτη ακτινοσκιερή 
θερµοευαίσθητη πολυουθεράνη, εύρους 
12Fr,µήκους 16cm,για τοποθέτηση µε την 
τεχνική Seldinger. 
Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και πλήρες 
σετ τοποθέτησης:οδηγό 
Σύρµα διαστολείς 10 και 12Fr,βελόνα και 
σύριγγα,στηρίγµατα 
καθετήρα,αυτοκόλλητες γάζες και 
αποστειρωµένο πεδίο. 

ΤΕΜ 120 14,2300 1.707,60 € 221,99 €   1.929,59 € 

30 181715 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ          
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ, 
AIMΟΚΑΘΑΡΣΗΣ,   

ΜΕ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ 
ΣΚΕΛΗ, 20CM,12 FR 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 
ΜΗΚΟΥΣ 20cm ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Σετ καθετήρα διπλού αυλού για 
αιµοκάθαρση κυρτής προέκτασης, 
Από εύκαµπτη ακτινοσκιερή 
θερµοευαίσθητη πολυουθεράνη, εύρους 
12Fr,µήκους 20cm,για τοποθέτηση µε την 
τεχνική Seldinger. 
Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και πλήρες 
σετ τοποθέτησης:οδηγό 
Σύρµα διαστολείς 10 και 12Fr,βελόνα και 
σύριγγα,στηρίγµατα 
καθετήρα,αυτοκόλλητες γάζες και 
αποστειρωµένο πεδίο. 

ΤΕΜ 120 14,2300 1.707,60 € 221,99 €   1.929,59 € 
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31 230117 

ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ     

ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ 
ΣΚΕΛΗ ΜΕ ΤΙP TO 
CUFF 15CM,15FR 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
ΑΙΜΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ∆ΥΟ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Καθετήρας αιµοκάθαρσης διαµέτρου 15Fr 
για µακροχρόνια χρήση µε τεχνική 
ανάστροφης τοποθέτησης (retrograde) η 
οποία να µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα 
µόλυνσης του σηµείου εισόδου και του 
κυκλοφορικού συστήµατος του ασθενούς. 
Ο καθετήρας να είναι συµβατός µε την 
πλειοψηφία των χρησιµοποιούµενων 
αντισηπτικών για τον καθαρισµό του 
δέρµατος .Ο καθετήρας να είναι 
κατάλληλος.για πολύ υψηλές ροές 
(500cc/min)µε πολύ χαµηλή κλίση πιέσεων 
(<150mmHg). Eπιπροσθέτως , να φέρει 
άκρο τύπου V-Tip που εξασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση του ποσοστού 
ανακύκλωσης (5%) και την πιθανότητα 
έµφραξης του καθετήρα. 
Το σέτ τοποθέτησης του καθετήρα µε 
τεχνική Seldinger να περιλαµβάνει : 
1) συρµάτινο οδηγό ικανής διαµέτρου και 
µήκους µε ατραυµατικά άκρα(1ευθύ,1 J-
Tip),    2) 1αποσχιζόµενο θηκάρι 16Fr µε 
ενσωµατωµένο διαστολέα ,3)2 αγγειακούς 
διαστολείς ,4)1 µεταλλικό διαστολέα-στυλεό 
µε ειδικό µανίκι για τη δηµιουργία της 
υποδόριας σήραγγας , 5)1 νυστέρι µιάς 
χρήσης NO11 6)πώµατα καθετήρων ,7)1 
βελόνα παρακέντησης 18Ga. 
O Kαθετήρας να είναι διαθέσιµος σε µήκη 
15,19,23 εκατοστά TIP TO CUFF. Ολα τα 
περιεχόµενα του σετ να είναι τοποθετηµένα 
µέσα σε αποστειρωµένη θήκη εντός 
αποστειρωµένου πεδίου για άµεση χρήση 
εντός του αποστειρωµένου χώρου του 
χειρουργού. 

ΤΕΜ 8 200,0000 1.600,00 € 208,00 €   1.808,00 € 

32 181884 

ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ 
ΣΚΕΛΗ ΜΕ ΤΙP TO 
CUFF 19CM 15FR 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
ΑΙΜΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ∆ΥΟ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Καθετήρας αιµοκάθαρσης διαµέτρου 15Fr 
για µακροχρόνια χρήση µε τεχνική 
ανάστροφης τοποθέτησης (retrograde) η 
οποία να µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα 
µόλυνσης του σηµείου εισόδου και του 
κυκλοφορικού συστήµατος του ασθενούς. 
Ο καθετήρας να είναι συµβατός µε την 
πλειοψηφία των χρησιµοποιούµενων 
αντισηπτικών για τον καθαρισµό του 
δέρµατος .Ο καθετήρας να είναι 
κατάλληλος.για πολύ υψηλές ροές 
(500cc/min)µε πολύ χαµηλή κλίση πιέσεων 
(<150mmHg). Eπιπροσθέτως , να φέρει 
άκρο τύπου V-Tip που εξασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση του ποσοστού 
ανακύκλωσης (5%) και την πιθανότητα 
έµφραξης του καθετήρα. Το σέτ 
τοποθέτησης του καθετήρα µε τεχνική 
Seldinger να περιλαµβάνει : 
1) συρµάτινο οδηγό ικανής διαµέτρου και 
µήκους µε ατραυµατικά άκρα(1ευθύ,1 J-
Tip),     2) 1αποσχιζόµενο θηκάρι 16Fr µε 
ενσωµατωµένο διαστολέα ,3)2 αγγειακούς 
διαστολείς ,4)1 µεταλλικό διαστολέα-στυλεό 
µε ειδικό µανίκι για τη δηµιουργία της 
υποδόριας σήραγγας , 5)1 νυστέρι µιάς 
χρήσης NO11 6)πώµατα καθετήρων ,                                      
7)   1 βελόνα παρακέντησης 18Ga. 
O Kαθετήρας να είναι διαθέσιµος σε µήκη 
19,23 εκατοστά TIP TO CUFF. Ολα τα 
περιεχόµενα του σετ να είναι τοποθετηµένα 
µέσα σε αποστειρωµένη θήκη εντός 
αποστειρωµένου πεδίου για άµεση χρήση 
εντός του αποστειρωµένου χώρου του 
χειρουργού. 

ΤΕΜ 35 250,0000 8.750,00 € 1.137,50 €   9.887,50 € 
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33 49146 

ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ 
ΣΚΕΛΗ, ΜΕ ΤΙΠ ΤΟ 
CUF 23CM, 15FR 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
ΑΙΜΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ∆ΥΟ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Καθετήρας αιµοκάθαρσης διαµέτρου 15Fr 
για µακροχρόνια χρήση µε τεχνική 
ανάστροφης τοποθέτησης (retrograde) η 
οποία να µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα 
µόλυνσης του σηµείου εισόδου και του 
κυκλοφορικού συστήµατος του ασθενούς. 
Ο καθετήρας να είναι συµβατός µε την 
πλειοψηφία των χρησιµοποιούµενων 
αντισηπτικών για τον καθαρισµό του 
δέρµατος .Ο καθετήρας να είναι 
κατάλληλος.για πολύ υψηλές ροές 
(500cc/min)µε πολύ χαµηλή κλίση πιέσεων 
(<150mmHg). Eπιπροσθέτως , να φέρει 
άκρο τύπου V-Tip που εξασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση του ποσοστού 
ανακύκλωσης (5%) και την πιθανότητα 
έµφραξης του καθετήρα. 
Το σέτ τοποθέτησης του καθετήρα µε 
τεχνική Seldinger να περιλαµβάνει : 
1) συρµάτινο οδηγό ικανής διαµέτρου και 
µήκους µε ατραυµατικά άκρα(1ευθύ,1 J-
Tip),2) 1αποσχιζόµενο θηκάρι 16Fr µε 
ενσωµατωµένο διαστολέα ,3)2 αγγειακούς 
διαστολείς ,4)1 µεταλλικό διαστολέα-στυλεό 
µε ειδικό µανίκι για τη δηµιουργία της 
υποδόριας σήραγγας , 5)1 νυστέρι µιάς 
χρήσης NO11 6)πώµατα καθετήρων ,7)1 
βελόνα παρακέντησης 18Ga. 
O Kαθετήρας να είναι διαθέσιµος σε µήκη 
19,23 εκατοστά TIP TO CUFF. Ολα τα 
περιεχόµενα του σετ να είναι τοποθετηµένα 
µέσα σε αποστειρωµένη θήκη εντός 
αποστειρωµένου πεδίου για άµεση χρήση 
εντός του αποστειρωµένου χώρου του 
χειρουργού. 

ΤΕΜ 25 250,0000 6.250,00 € 812,50 €   7.062,50 € 

34 181893 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

AIMOΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ 

AKRA 16CM,11,5FR 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 
ΜΗΚΟΥΣ 16cm ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Σετ καθετήρα διπλού αυλού για 
αιµοκάθαρση κυρτής προέκτασης, 
Από εύκαµπτη ακτινοσκιερή 
θερµοευαίσθητη πολυουθεράνη, εύρους 
11,5Fr,µήκους 16cm,για τοποθέτηση µε την 
τεχνική Seldinger. 
Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και πλήρες 
σετ τοποθέτησης:οδηγό 
Σύρµα διαστολείς 10 και 12Fr,βελόνα και 
σύριγγα,στηρίγµατα 
καθετήρα,αυτοκόλλητες γάζες και 
αποστειρωµένο πεδίο. 

ΤΕΜ 100 14,2400 1.424,00 € 185,12 €   1.609,12 € 

35 181894 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ 

ΣΚΕΛΗ 
19,5CM,11,5FR 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 
ΜΗΚΟΥΣ 19.5cm ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Σετ καθετήρα διπλού αυλού για 
αιµοκάθαρση κυρτής προέκτασης, 
Από εύκαµπτη ακτινοσκιερή 
θερµοευαίσθητη πολυουθεράνη, εύρους 
11,5Fr,µήκους 19,5cm,για τοποθέτηση µε 
την τεχνική Seldinger. 
Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και πλήρες 
σετ τοποθέτησης:οδηγό 
Σύρµα διαστολείς 10 και 12Fr,βελόνα και 
σύριγγα,στηρίγµατα 
καθετήρα,αυτοκόλλητες γάζες και 
αποστειρωµένο πεδίο. 

ΤΕΜ 150 26,0000 3.900,00 € 507,00 €   4.407,00 € 

36 181931 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ 

ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Το ανταλλακτικό του εξωσωµατικού 
µέρους του καθετήρα. 
-1 συνδετικό εξάρτηµα. 
-2µανίκια στεγανοποίησης 
-2 ειδικά πώµατα. 
-1 προσαρµογέα σύσφιξης. 
-1 σφιγκτήρα. 
-το σετ να είναι αποστειρωµένο και 
συµβατό µε τους καθετήρες που θα  
 κατοχυρωθούν 

ΤΕΜ 15 90,0000 1.350,00 € 175,50 €   1.525,50 € 

37 184535 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ 

ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ          

ΝΟ 19 

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Το ανταλλακτικό του εξωσωµατικού 
µέρους του καθετήρα. 
-1 συνδετικό εξάρτηµα. 
-2 µανίκια στεγανοποίησης 
-2 ειδικά πώµατα. 
-1 προσαρµογέα σύσφιξης. 
-1 σφιγκτήρα. 
-το σετ να είναι αποστειρωµένο και 
συµβατό µε τους καθετήρες που θα  
 κατοχυρωθούν. 

ΤΕΜ 15 90,0000 1.350,00 € 175,50 €   1.525,50 € 
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38 184536 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ 

ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ          

ΝΟ 23 

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Το ανταλλακτικό του εξωσωµατικού 
µέρους του καθετήρα. 
-1 συνδετικό εξάρτηµα. 
-2µανίκια στεγανοποίησης 
-2 ειδικά πώµατα. 
-1 προσαρµογέα σύσφιξης. 
-1 σφιγκτήρα. 
-το σετ να είναι αποστειρωµένο και 
συµβατό µε τους καθετήρες που θα  
 κατοχυρωθούν. 

ΤΕΜ 10 90,0000 900,00 € 117,00 €   1.017,00 € 

39 50269 

METAΛΛΑΚΤΕΣ- 
ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠ

ΕΙΣ 
(TRANSDUSERS) 
ΠΙΕΣΗΣ MONOI  

Συσκευή παρακολούθησης φλεβικής κι 
αρτηριακής πίεσης, για µονιτορ κλίνης µε 
ενσωνατωµένο tranduser, µη 
επηρεαζόµενο από µεταβολές φωτισµού 
και ηλεκτρικού ρεύµατος, µε προεκτάσεις 
υψηλής πίεσης για σύνδεση µε τον 
καθετήρα και την συσκευή χορήγησης 
ηπαρινισµένου ορού..  
Να διαθέτει ∆ιπλό σύστηµα έκπλυσης για 
έλεγχο δυναµικής απόκρισης του σήµατος. 
Aποστειρωµένο, µιας χρήσης, Free Latex.  
Η εταιρεία να προµηθεύει τα απαιτούµενα 
καλώδια για σύνδεση µε τα υπάρχοντα 
Monitor 

ΤΕΜ 2200 6,0400 13.288,00 €   3.189,12 € 16.477,12 € 

40 181336 

METAΛΛΑΚΤΕΣ -
ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠ
ΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΟΝΟΙ 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (ΜΕΘ) 

Μονός Μορφοµετατροπέας Αιµατηρής 
Πίεσης, µε ενσωµατωµένο µικροκύκλωµα, 
προεκτάσεις υψηλών πιέσεων µε τον 
καθετήρα, συσκευή χορήγησης ορού, µε 
∆ιπλό σύστηµα Έκπλυσης, µε ασφαλή 
πώµατα και αντιµικροβιακές βαλβίδες (µη 
αποσπώµενα πώµατα) για τη διατήρηση 
του κλειστού συστήµατος και την πρόληψη 
των λοιµώξεων. 
Αποστειρωµένος, µιας χρήσης,   Free 
Latex. 
Η εταιρεία να προµηθεύει τα απαιτούµενα 
καλώδια για σύνδεση µε τα υπάρχοντα 
Monitor 

ΤΕΜ 4500 11,4000 51.300,00 €   12.312,00 € 63.612,00 € 

41 
 
 

49411 

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ 
ΦΛΕΒΟΣ 0,80 Χ 
20ΜΜ, ΒΕIGE 

(SCALP VEIN ) 21 G 

Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση µε τη 
συσκευή χορήγησης υγρών- διαλυµάτων. 
Πεταλούδες scalp-vein.Butterfly 21G.  
Τo ζητούµενο µήκος βελόνας 20 mm. Τo 
ζητούµενο µήκος σωλήνα 30cm .Βελόνα 
φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο ατσάλι, 
ατραυµατική, σιλικοναρισµένη λεπτών 
τοιχωµάτων µε διπλή κοντή λοξότµηση. Να 
φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή 
προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή 
της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας 
που να ανακτά την αρχική του διάµετρο 
µετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και 
ικανοποιητικού µήκους για τη δηµιουργία 
καµπύλης ασφάλειας. Επιστόµιο µε 
χρωµατικό κώδικα σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση 
ασφάλειας Luer Lock µε τη συσκευή 
χορήγησης. Να φέρει επισήµανση CE Mark. 
Να διαθέτει αποστείρωση για 5 χρόνια. Σε 
τεµάχια.  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως 
µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 5 
έτη από της παραλαβής 

ΤΕΜ 30000 0,0354 1.062,00 €   254,88 € 1.316,88 € 

42 49412 

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ 
ΦΛΕΒΟΣ 0,65 Χ 

20ΜΜ, ΒLUE (SCALP 
VEIN ) 23 G 

Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση µε τη 
συσκευή χορήγησης υγρών- διαλυµάτων. 
Πεταλούδες scalp-vein. Butterfly 23G.  
Τo ζητούµενo µήκoς βελόνας 20 mm.Τo 
ζητούµενοo µήκος σωλήνα 30cm .Βελόνα 
φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο ατσάλι, 
ατραυµατική, σιλικοναρισµένη λεπτών 
τοιχωµάτων µε διπλή κοντή λοξότµηση. Να 
φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή 
προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή 
της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας 
που να ανακτά την αρχική του διάµετρο 
µετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και 
ικανοποιητικού µήκους για τη δηµιουργία 
καµπύλης ασφάλειας. Επιστόµιο µε 
χρωµατικό κώδικα σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση 
ασφάλειας Luer Lock µε τη συσκευή 
χορήγησης. Να φέρει επισήµανση CE Mark. 
Να διαθέτει αποστείρωση για 5 χρόνια. Σε 
τεµάχια.  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως 
µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 5 
έτη από της παραλαβής 

ΤΕΜ 40000 0,0340 1.360,00 €   326,40 € 1.686,40 € 
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43 49413 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΦΛΕΒΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ 
(SCALP VEIN ) 25 G 

Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση µε τη 
συσκευή χορήγησης υγρών- διαλυµάτων. 
Πεταλούδες scalp-vein. Butterfly 25 G.  
Τo ζητούµενo µήκη βελόνας 15 mm. Τo 
ζητούµενo µήκη σωλήνα 30cm .Βελόνα 
φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο ατσάλι, 
ατραυµατική, σιλικοναρισµένη λεπτών 
τοιχωµάτων µε διπλή κοντή λοξότµηση. Να 
φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή 
προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή 
της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας 
που να ανακτά την αρχική του διάµετρο 
µετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και 
ικανοποιητικού µήκους για τη δηµιουργία 
καµπύλης ασφάλειας. Επιστόµιο µε 
χρωµατικό κώδικα σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση 
ασφάλειας Luer Lock µε τη συσκευή 
χορήγησης. Να φέρει επισήµανση CE Mark. 
Να διαθέτει αποστείρωση για 5 χρόνια. Σε 
τεµάχια.  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως 
µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 5 
έτη από της παραλαβής 

ΤΕΜ 15000 0,0390 585,00 €   140,40 € 725,40 € 

44 140514 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
SAFETY 14G                
2.2 X 50 MM 

Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας µε µηχανισµό 
που ενεργοποιείται αυτόµατα και 
αιχµαλωτίζει την βελόνα σε ασφαλές 
σηµείο. Να είναι από TEFLON PTFE;ή 
πολυθουρεθάνη παραµονή άνω των 72 
ωρών, µε οδηγό - στυλεό, βαλβίδα µη 
παλινδρόµησης από σιλικόνη και πτερύγια 
στήριξης. Να προσφερθούν σε µεγέθη: 
14,16,17,18,20,22G. Να είναι LATEX free 
και DEHP free µ.χ αποστειρωµένοι. 

ΤΕΜ 10000 0,1120 1.120,00 €   268,80 € 1.388,80 € 

45 49360 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
SAFETY G16,            
1.7 X 50 MM 

Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας µε µηχανισµό 
που ενεργοποιείται αυτόµατα και 
αιχµαλωτίζει την βελόνα σε ασφαλές 
σηµείο. Να είναι από TEFLON PTFE, ή 
πολυθουρεθάνη παραµονή άνω των 72 
ωρών, µε οδηγό - στυλεό, βαλβίδα µη 
παλινδρόµησης από σιλικόνη και πτερύγια 
στήριξης. Να προσφερθούν σε µεγέθη: 
14,16,17,18,20,22G. Να είναι LATEX free 
και DEHP free µ.χ αποστειρωµένοι 

ΤΕΜ 10000 0,1170 1.170,00 €   280,80 € 1.450,80 € 

46 49362 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
SAFETY G18,             
1.3 X 45 MM 

 
Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας µε µηχανισµό 
που ενεργοποιείται αυτόµατα και 
αιχµαλωτίζει την βελόνα σε ασφαλές 
σηµείο. Να είναι από TEFLON PTFE, ή 
πολυθουρεθάνη παραµονή άνω των 72 
ωρών, µε οδηγό - στυλεό, βαλβίδα µη 
παλινδρόµησης από σιλικόνη και πτερύγια 
στήριξης. Να προσφερθούν σε µεγέθη: 
14,16,17,18,20,22G. Να είναι LATEX free 
και DEHP free µ.χ αποστειρωµένοι 

ΤΕΜ 10000 0,1700 1.700,00 €   408,00 € 2.108,00 € 

47 49357 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
SAFETY G20,           
1.1 X 33 ΜΜ 

 
Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας µε µηχανισµό 
που ενεργοποιείται αυτόµατα και 
αιχµαλωτίζει την βελόνα σε ασφαλές 
σηµείο. Να είναι από TEFLON PTFE, ή 
πολυθουρεθάνη παραµονή άνω των 72 
ωρών, µε οδηγό - στυλεό, βαλβίδα µη 
παλινδρόµησης από σιλικόνη και πτερύγια 
στήριξης. Να προσφερθούν σε µεγέθη: 
14,16,17,18,20,22G. Να είναι LATEX free 
και DEHP free µ.χ αποστειρωµένοι 

ΤΕΜ 10000 0,1170 1.170,00 €   280,80 € 1.450,80 € 
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48 140525 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G16 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G16  
ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό PTFE ή 
πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε 
τη θερµοκρασία του σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως 
µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 4,5 
έτη από της παραλαβής . 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από 
επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και 
πλαστική µεµβράνη, για να διατηρούνται 
στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-
Standards και να φέρουν πιστοποίηση 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης.                   
Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα 
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη 
εσωτερική διάµετρο για να µην 
αυξοµειώνεται η ροή και να µη 
δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή 
θροµβοφλεβίτιδα. Εύκαµπτος και 
ανθιστάµενος στο τσάκισµα. Ο οδηγός - 
στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και 
πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , 
ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , 
καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση 
φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη 
ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - 
αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.)  
Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσου 
οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του 
αίµατος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή 
φλεβοκέντηση.              Ο καθετήρας να 
µπορεί να παραµένει στον ασθενή 
τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να 
χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ). Το 
καπάκι (πώµα )της βαλβίδας απαιτείται να 
έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη 
χορήγηση φαρµάκων. Να διαθέτει 
εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. 

ΤΕΜ 10000 0,2000 2.000,00 €   480,00 € 2.480,00 € 

49 140526 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G20 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G20     ΥΛΙΚΟ : Να είναι 
ιστοσυµβατό PTFE ή πολυθουρεθάνη και 
να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία του 
σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως 
µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 4,5 
έτη από της παραλαβής.  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από 
επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και 
πλαστική µεµβράνη, για να διατηρούνται 
στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-
Standards και να φέρουν πιστοποίηση 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης. Ο 
καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα 
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη 
εσωτερική διάµετρο για να µην 
αυξοµειώνεται η ροή και να µη 
δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή 
θροµβοφλεβίτιδα. Εύκαµπτος και 
ανθιστάµενος στο τσάκισµα. Ο οδηγός - 
στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και 
πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , 
ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , 
καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση 
φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη 
ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - 
αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της 
παλινδρόµησης του αίµατος 
,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο 
καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον 
ασθενή τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να 
χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ). Το 
καπάκι (πώµα )της βαλβίδας απαιτείται να 
έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη 
χορήγηση φαρµάκων. Να διαθέτει 
εύκαµπτα πτερύγια στήριξης.  

ΤΕΜ 50000 0,1050 5.250,00 €   1.260,00 € 6.510,00 € 
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50 140527 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G22 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G22  
ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό PTFE ή 
πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε 
τη θερµοκρασία του σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως 
µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 4,5 
έτη από της παραλαβής.  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από 
επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και 
πλαστική µεµβράνη, για να διατηρούνται 
στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-
Standards και να φέρουν πιστοποίηση 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης.                   
Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα 
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη 
εσωτερική διάµετρο για να µην 
αυξοµειώνεται η ροή και να µη 
δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή 
θροµβοφλεβίτιδα. Εύκαµπτος και 
ανθιστάµενος στο τσάκισµα. Ο οδηγός - 
στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και 
πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , 
ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , 
καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση 
φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη 
ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - 
αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.)  
Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσου 
οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του 
αίµατος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή 
φλεβοκέντηση.              Ο καθετήρας να 
µπορεί να παραµένει στον ασθενή 
τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να 
χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ). Το 
καπάκι (πώµα )της βαλβίδας απαιτείται να 
έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη 
χορήγηση φαρµάκων. Να διαθέτει 
εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. 

ΤΕΜ 50000 0,1030 5.150,00 €   1.236,00 € 6.386,00 € 

51 49358 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G24 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G24 ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό 
PTFE ή πολυθουρεθάνη και να µη 
διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία του 
σώµατος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι 
παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της 
παραδόσεως µε υπολειπόµενο χρόνο 
αποστείρωσης 4,5 έτη από της παραλαβής. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από 
επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και 
πλαστική µεµβράνη, για να διατηρούνται 
στο ακέραιο οι συνθήκες 
αποστείρωσης.ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να είναι 
κατασκευασµένα βάση των ISO-Standards 
και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE-Mark). Να διαθέτει 
βαλβίδα µη παλινδρόµησης.            Ο 
καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα 
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη 
εσωτερική διάµετρο για να µην 
αυξοµειώνεται η ροή και να µη 
δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή 
θροµβοφλεβίτιδα. Εύκαµπτος και 
ανθιστάµενος στο τσάκισµα. Ο οδηγός - 
στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και 
πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , 
ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, 
καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση 
φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη 
ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - 
αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της 
παλινδρόµησης του αίµατος 
,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.   
Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον 
ασθενή τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να 
χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ). Το 
καπάκι (πώµα )της βαλβίδας απαιτείται να 
έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη 
χορήγηση φαρµάκων. Να διαθέτει 
εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. 

ΤΕΜ 5000 0,2000 1.000,00 €   240,00 € 1.240,00 € 
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52 158567 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ   G24     ΤΟ 
ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ  
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ  
14MM ΕΩΣ KAI16ΜΜ     
(ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ-
ΒΡΕΦΙΚΑ-ΝΕΟΓΝΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ) 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G24, 14 mm εως και 16 mm  
ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό PTFE ή 
πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε 
τη θερµοκρασία του σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως 
µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 4,5 
έτη από της παραλαβής . 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από 
επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και 
πλαστική µεµβράνη,    για να διατηρούνται 
στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να είναι 
κατασκευασµένα βάση των ISO-Standards 
και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης.                  
Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα 
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη 
εσωτερική διάµετρο για να µην 
αυξοµειώνεται η ροή και να µη 
δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή 
θροµβοφλεβίτιδα.  Εύκαµπτος και 
ανθιστάµενος στο τσάκισµα.  
Ο οδηγός - στυλεός, να διαθέτει αιχµηρό 
ρύγχος και πολύ καλή εφαρµογή µε τον 
καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η 
συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται 
η άµεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται 
δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (µείωση 
κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών 
από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της 
παλινδρόµησης του αίµατος, 
επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.            
Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον 
ασθενή τουλάχιστον 4 ώρες χωρίς να 
χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ).  Το 
καπάκι (πώµα ) της βαλβίδας απαιτείται να 
έχει εγκοπή l Luer Lock για ασφαλέστερη 
χορήγηση φαρµάκων. Να διαθέτει 
εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. Το µήκος της 
βελόνης να είναι από 14 mm και 16 mm . 

ΤΕΜ 10000 0,5300 5.300,00 €   1.272,00 € 6.572,00 € 

53 227720 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 

ΦΤΕΡΑ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ, 
ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
G26,ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟ 14 MM EΩΣ KAI 

16 MM 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΑ G26 , 14 mm εως και 16 mm. 
ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό PTFE ή 
πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε 
τη θερµοκρασία του σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως 
µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 4,5 
έτη από της παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να 
αποτελείται από επικυρωµένο χαρτί που 
δεν σχίζεται και πλαστική µεµβράνη, για να 
διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες 
αποστείρωσης. ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-
Standards και να φέρουν πιστοποίηση 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης. Ο 
καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα 
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη 
εσωτερική διάµετρο για να µην 
αυξοµειώνεται η ροή και να µη 
δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή 
θροµβοφλεβίτιδα. Εύκαµπτος και 
ανθιστάµενος στο τσάκισµα. Ο οδηγός - 
στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και 
πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , 
ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , 
καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση 
φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη 
ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - 
αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.)  
Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσου 
οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του 
αίµατος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή 
φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να µπορεί να 
παραµένει στον ασθενή τουλάχιστον 48-72 
ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (µείωση 
κόστους ). Το καπάκι (πώµα )της βαλβίδας 
απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για 
ασφαλέστερη χορήγηση φαρµάκων. Να 
διαθέτει εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. Το 
µήκος της βελόνης να είναι από 14 mm και 
16 mm.  

ΤΕΜ 3000 1,6500 4.950,00 €   1.188,00 € 6.138,00 € 

      
  ΤΕΜ 

    0,00 €   0,00 € 0,00 € 

      
  ΤΕΜ 

    0,00 €   0,00 € 0,00 € 

      
  ΤΕΜ 

    0,00 € 0,00 €   0,00 € 

      
  ΤΕΜ 

    0,00 € 0,00 €   0,00 € 

      
  ΤΕΜ 

368.908,00   245.432,50  5.567,03   48.626,21   299.625,74   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016. 

1.2. Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

1.2.1.   Περιεχόµενα (υπο)φακέλου  «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 

προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τα άρθρο 79 

και 93 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
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1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους να καταθέσουν 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό 

της εγγύησης συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 

Φ.Π.Α. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύµατα 

έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11.1.2. της 

παρούσας διακήρυξης. 

1.2.1.1.2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το 

οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), 

ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές 

ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες 

οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016  

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους 

φορείς αυτούς.  

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του υποψήφιου οικονοµικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις 

κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.  

Οδηγίες και πρότυπο του ΕΕΕΣ παραθέτονται στο Παράρτηµα Θ΄, ενώ σε ηλεκτρονική µορφή το 

ΕΕΕΣ αντλείται είτε από την Ιστοσελίδα της Α.Α, είτε από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του 

ΕΣΗ∆ΗΣ (Αρ. Ηλεκτρ. ∆/σµου ΕΣΗ∆ΗΣ: 45765). 

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συµπληρώνει ένα 

ΕΕΕΠ.  

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες µιας ή 

περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας να λαµβάνει το δικό του ΕΕΕΠ µαζί µε χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές 
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πληροφορίες για κάθε µία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

Τέλος, όταν σε µια διαδικασία προµήθειας συµµετέχουν από κοινού όµιλοι οικονοµικών φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συµµετέχοντα 

οικονοµικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τα µέρη II έως V του ΕΕΕΣ. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

 

1.2.1.1.4.  Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα  κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή 

απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο 

Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 

δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, 

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή 

κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή 

προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

Το ΕΕΕΣ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου  τύπου .pdf  και 

προσκοµίζονται   κατά περίπτωση από  αυτόν εντός  τριών  (3) εργάσιµων ηµερών  από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά  

Συµµετοχής - Τεχνική  Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε  την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 

προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
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αρχές ή άλλους φορείς. 

 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τα κάτωθι : 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 

ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις  ειδικές  

ηλεκτρονικές   φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι τo «φύλλο συµµόρφωσης – τεκµηρίωσης» 

της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ , ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον προσφέροντα, στο 

οποίο θα απαντώνται µία προς µία και µε την ίδια σειρά  όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήµατος  

ΣΤ’ της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν µονολεκτικά, χωρίς τεκµηρίωση και 

παραµποµπές θα απορρίπτονται 

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - 

παραποµπή (ανά είδος µε αναφορά και στον κωδικό του) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο 

συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραµµένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του 

Παραρτήµατος ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (µόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η 

προσφορά). 

1.2.1.2.2. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016  

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών 

εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται σε 
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συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων 

και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει 

ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονοµικός 

φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 

προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

απαιτούµενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών 

εκδιδοµένων από ανεξάρτητους οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα συστήµατα ή πρότυπα  όσον αφορά την περιβαλλοντική 

διαχείριση, τότε οι οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και 

ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης που 

έχουν αναγνωριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1221/2009 ή σε άλλα 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόµενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που 

έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναµα 

πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. 

 

Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν 

έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών, για λόγους για τους οποίους 

δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά µέσα µέτρων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας 

αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι ισοδύναµα µε εκείνα που απαιτούνται βάσει του 

εφαρµοστέου συστήµατος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 

από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

1.2.2.   Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
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προσφορά του οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 

το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω:  

 

1.2.2.1. Προσφερόµενες Τιµές 

Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα  

θα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΙΙ. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή διαφορετικά η 

προσφορά  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην  οικονοµική  προσφορά , θα αναγραφεί   υποχρεωτικά  η  προσφερόµενη  τιµή , η  τιµή  

και  ο  κωδικός του      υλικού  αν   υπάρχει  στο  τρέχον  Παρατηρητήριο   τιµών  . 

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τη παρ. 7 του άρθρου 14 

του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισµού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου   

κατά  την  κατάθεση  της προσφοράς. Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές του 

Π.Τ. απορρίπτονται.  

ΙΙΙ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

ΙV. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:  

         Ι.   Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

         ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  
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 Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαµβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.  

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα : 

• Oτι µε ποινή απόρριψης, οι τιµές στις οικονοµικές προσφορές των προµηθευτών θα πρέπει να 

προσφέρονται στη µονάδα µέτρησης όπως ζητούνται από τη ∆/ξη. 

• ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα 

από το σύστηµα. 

• Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιµή της προσφοράς 

για το σύνολο της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητας.  

V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος των προκηρυχθέντων 

ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας ανά 

είδος.  

 Σηµειώνονται τα ακόλουθα : 

• Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιµή µονάδας ανά είδος της οικονοµικής 

προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

• Επισηµαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς, όσο 

και η συνολική προσφερόµενη τιµή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

• Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, 

θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που 

έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στα αρ. 88-

89 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

1.2.2.2. Σύγκριση τιµών  

1.2.2.2.1. Επισηµαίνεται ότι τα οικονοµικά στοιχεία (προσφερόµενες τιµές, ανάλυση 

τιµών, οικονοµικά στοιχεία κ.λ.π) οι προµηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς την 

οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 
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παρέχουν αυτά.  

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική 

τιµών  πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του 

προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης 

εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 

προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 

εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις 

βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του 

τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω 

φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφεροµένων. 

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 

αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου 

(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, 

οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν 

τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της 

τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 

επιδότησης. 

γ-   ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την 

Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουµανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς 

και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν 

λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης 

Τελωνειακής Ένωσης. 

 

1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

1. Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από επιτροπές. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των εργασιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο 

ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει την εργασία που έγινε, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης 

και τους λόγους της απόρριψης 

4. Σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής παραπέµπονται για επανεξέταση περιπτώσεις εργασιών 

που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέες παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τους 

ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα 
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ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την 

Υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόµενους 

από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. 

5. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από 

τον ανάδοχο, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 

6. Η πραγµατοποίηση των εργασιών θα γίνει στους τόπους που βρίσκονται τα µηχανήµατα. 

7. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής, θα πραγµατοποιούνται παρουσία των τεχνικών του 

Βιοϊατρικού Τµήµατος, και θα εκδίδονται σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, από αρµόδια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Ο 

συµβατικός χρόνος παράδοσης του έργου µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 

περιπτώσεις να παρατείνεται µέχρι 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο 

συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες 

µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. 

8. Εάν λήξη ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή 

εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλοµένων των κατά περίπτωση προβλεπόµενων κυρώσεων των 

άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης. 

9. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωµοδότηση της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να 

µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 

του συµβατικού έργου. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις.  

10.  Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί 

αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της 

αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα 

του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού 

χρόνου. 

11. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 

βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 

εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207. 
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1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία , µετά την 

οριστική ποσοτική  και ποιοτική παραλαβή του είδους .  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

προβλεπόµενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν. 4412/2016. 

2. Ως προς τον τρόπο πληρωµής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.6.  Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση 

των   Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής 

της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.7. Επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 

του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο 

χρονικό διάστηµα.  

Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρου 
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97 του Ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αίτηµα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος 

των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 

από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και σε 

περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές 

Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή µόνο αν υποβλήθηκε µέσα στο ως άνω 

δεκαήµερο διάστηµα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διενέργειας του διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

µε ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νοµίµου 

εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους 

ισχύουν και τους δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 

διαγωνισµού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση 

της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν 

στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο µπορεί 

να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί.  

Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή 

της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων 

στις παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών µεταβολών, ο συµµετέχων υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα: 

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

•  κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, επί νοµίµως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 

ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν 
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εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το 

αρµόδιο όργανο, σύµφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Με την συµµετοχή του υποψήφιου οικονοµικού φορέα στον ∆ιαγωνισµό και χωρίς άλλη 

δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από µέρους του τα 

ακόλουθα: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης  

• Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης των 

οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση της παρούσας διακήρυξης.  

• Συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 

• Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής του διαγωνισµού λόγω τεχνικού 

προβλήµατος στο ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός 

πλειστηριασµός, ο τελευταίος επαναλαµβάνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιεί η 

αναθέτουσα αρχή στους συµµετέχοντες. 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 

π.µ, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 

στις  20  Οκτωβρίου  2017 Ηµέρα Παρασκευή  ώρα 10:00 π.µ  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση 

των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
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Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων  διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα 

από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών . 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - 

οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

 

 

 

4.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών  σε εφαρµογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
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ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά 

µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 

παραγράφους 5.1 και 5.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

5.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 

περίπτωση είναι : 

5.1.1.    Φυσικά πρόσωπα : 

5.1.1.1. Απόσπασµα µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριµένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 

του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 
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της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 

πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

Σηµειώνεται ότι: 

•  η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

• σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις 

αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

  

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - 

µέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 

παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

• δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή  

• δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 

διατάξεις νόµου 

• δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του. 
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5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 

χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής 

δραστηριότητας  Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού Μητρώου του 

Παρατήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 

του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή ή αρχή 

Ο.Τ.Α. 

 

5.1.2.   Τα νοµικά πρόσωπα: 

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και 

IKE, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους 

εκπροσώπους του. 

5.1.3. Οι συνεταιρισµοί : 

5.1.3.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί 

µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της 

παραγράφου 5.1.1.1. 

5.1.3.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  5.1.1.2,  5.1.1.3   και   5.1.1.4  της 

παραγράφου   5.1.1, και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2. 

 5.1.3.3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

5.1.4.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

Σηµειώνεται ότι : 

� Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 

1497/1984 (Α' 188). 

�  Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 καθώς και στις 

παραγράφους  1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α µπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

 

 

5.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ 

ΤΟΥΣ : 

∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 

επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) 

αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω: 

5.2.1 ∆ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου 

εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις 

τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του 

οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες 

για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή 

µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονοµικός φορέας 

λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ∆ήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 
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υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες 

µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 

υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 

την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν. 

 

7. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

Για την ανάδειξη του µειοδότη εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016. 

 

8.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 

συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτηµά του, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση 

της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 

3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  µε τη συµπλήρωση της 

ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε το πιο πάνω άρθρο, µέσα σε 

προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος “Επικοινωνία”. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 

ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 

ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσµία για την 

άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 

κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά 

την Α.Α. µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύµφωνα µε τα 

αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά 

την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του 

ν.4412/2016 και όπως τροποποιείται µε  τις διατάξεις του Ν4478/2017 άρθρο 87. 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

9.1.  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση. 

9.1.2.   Εγγύηση Συµµετοχής  

1. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και την 

∆/νση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει 

το 2% του προϋπολογισµού της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτηµα Α΄.  

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συµµετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το 

σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της 

προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για µέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος 

της εγγύησης συµµετοχής πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας 
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πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 

ένωση. 

2. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 

έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της 

σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

4. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης 

επ’ αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 

Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

 

Σηµειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα 

δικαιολογητικά συµµετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) 

ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

9.1.3  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης  

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης κατατίθεται προ ή κατά 

την υπογραφή της Σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα 

µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί 
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στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

9.1.3.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) 

µήνα επιπλέον της ετήσιας  διάρκειας ισχύος της Σύµβασης  

9.1.3.4. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προµηθευτής θα πρέπει 

να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να 

υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος 

της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία 

παραλαβής. 

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί 

σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :  

α)  Η ηµεροµηνία έκδοσης.  

β)  Ο εκδότης. 

γ)  Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

δ)  Τα στοιχεία της  ∆ιακήρυξης  ήτοι :  

• ο Αριθµός της ∆ιακήρυξης 

• η αναφορά : Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης.   

• η ηµεροµηνία της ∆ιακήρυξης.   

ε) Ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής.   

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.  

ζ) Η πλήρης επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται 

η εγγύηση.  

η) Η σχετική σύµβαση και τα προς προµήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην 

της εγγύησης συµµετοχής).  

θ) Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να 

αναγράφει σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόµενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου 

διάρκειας µέχρι επιστροφής της.  

ι) Οι όροι ότι: 

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διζήσεως. 

ιβ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά η µερικά 

χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης, µέσα σε πέντε  (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ιγ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 
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ιδ)  ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, 

ύστερα από απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της εγγύησης.    

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης / 

κοινοπραξίας.  

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την 

εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη 

δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη». 

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία 

Κάθε µία από τις ως άνω εγγυήσεις µπορεί να καλύπτεται από µία ή περισσότερες εγγυητικές 

επιστολές των οποίων το άθροισµα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε 

περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισµα των εγγυητικών επιστολών των 

µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται µε το ποσό της εγγύησης και θα κατανέµεται 

στα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν. Κάθε µια 

από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόµατι όλων των µελών της ένωσης 

ή της κοινοπραξίας και να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.  

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας πρόσκλησης  το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής.  

 

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 

του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 

 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες.  

Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή, στην 

περίπτωση που συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης 

ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

 

 

11. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 

Σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, 

των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 

1317/23.04.2012). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής). 

 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς µε την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αξιολογούνται µόνο οι 

προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης.       
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ∆’ 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ΄ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε 

αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται . 

 

2.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προµηθευτής θα βαρύνεται και 

για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύµβασης.    

 

3.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ 

αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ 

εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, 

σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.   

 

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 

προµήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε 

σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 

συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και 

την παράλειψή της στο µέλλον.  
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5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν 

θεωρούνται για τον Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής 

δραστηριότητας και ελέγχου του Προµηθευτή.   

Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών 

από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της 

προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

 

 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) : 
Ηµεροµηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού 

των ………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της .…/………/……….., για την 

ανάδειξη προµηθευτή ……………………, της µε αριθµ. …………./2016 διακήρυξη σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από 

το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 

866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα 

άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα 

επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, 

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή 

µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την 

ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται µε µόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας έχει ισχύ µέχρι τις ….../……../……….. οπότε και 

θα επιστραφεί σ' εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για 

την άµεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα 
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παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί 

στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου 

 
 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  2  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα ……………………… 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… 

ΕΥΡΩ   ……………….. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως) 

…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας……………………………………δ\νση……………………………………………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που 

υπέγραψε µαζί σας ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..%    της συµβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας 

………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι ……………………. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)            

Ηµεροµηνία Εκδοσης   …………  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     ΣΤ'  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

A/A ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 49219 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, ΜΕ ΟΠΕΣ, 

ΕΥΘΕΙΣ,  6 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, ανθεκτικός στο 
τσάκισµα. Το µήκος του καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και στα 2cm περίπου 
από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να µπορεί να 
απενεργοποιηθεί µε τη χρήση ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω στην ατοµική 
συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

2 49221 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, ΜΕ ΟΠΕΣ, 

ΕΥΘΕΙΣ,   8 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, ανθεκτικός στο 
τσάκισµα. Το µήκος του καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και στα 2cm περίπου 
από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να µπορεί να 
απενεργοποιηθεί µε τη χρήση ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω στην ατοµική 
συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

3 49213 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, ΜΕ ΟΠΕΣ, 

ΕΥΘΕΙΣ, 10 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, ανθεκτικός στο 
τσάκισµα. Το µήκος του καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και στα 2cm περίπου 
από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να µπορεί να 
απενεργοποιηθεί µε τη χρήση ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω στην ατοµική 
συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

4 49214 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, ΜΕ ΟΠΕΣ, 

ΕΥΘΕΙΣ,  12 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, ανθεκτικός στο 
τσάκισµα. Το µήκος του καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και στα 2cm περίπου 
από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να µπορεί να 
απενεργοποιηθεί µε τη χρήση ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω στην ατοµική 
συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

5 49215 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, ΜΕ ΟΠΕΣ, 

ΕΥΘΕΙΣ,  14 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, ανθεκτικός στο 
τσάκισµα. Το µήκος του καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και στα 2cm περίπου 
από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να µπορεί να 
απενεργοποιηθεί µε τη χρήση ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω στην ατοµική 
συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

6 49216 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, ΜΕ ΟΠΕΣ, 

ΕΥΘΕΙΣ,  16 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, ανθεκτικός στο 
τσάκισµα. Το µήκος του καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και στα 2cm περίπου 
από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να µπορεί να 
απενεργοποιηθεί µε τη χρήση ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω στην ατοµική 
συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 
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7 49217 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α, ΜΕ ΟΠΕΣ, 

ΕΥΘΕΙΣ,  18 CH 

O καθετήρας να είναι κατασκευασµένος από ιατρικό PVC, µε λεία επιφάνεια, ανθεκτικός στο 
τσάκισµα. Το µήκος του καθετήρα να είναι 45cm περίπου. 
Να έχει ανοικτό ατραυµατικό άκρο, µε 2 πλάγιες οπές αντιδιαµετρικά στο 1cm και στα 2cm περίπου 
από το άκρο. 
Να έχει βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης που να λειτουργεί µε το δάκτυλο και να µπορεί να 
απενεργοποιηθεί µε τη χρήση ενσωµατωµένου καπακιού. 
Το συνδετικό µε το λάστιχο αναρρόφησης να είναι κωνικό, µε διάµετρο από 6 έως 9mm περίπου. 
Να υπάρχει αντιστοιχία χρώµατος -µεγέθους. 
Να είναι αποστειρωµένος, µίας χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω στην ατοµική 
συσκευασία. 
Να είναι Latex Free. 
Να είναι πιστοποιηµένος µε CE. 

8 49297 
Καθετήρες 

Ρινογαστρικοι Levin 
κλειστού άκρου 12Fr 

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο  
• Να είναι από PVC  
• Να είναι ακτινοσκιεροί  
• Να είναι ατραυµατικοί µε πλάγιες οπές 
• Να µην τσακίζει το τελικό τους άκρο  
• ∆ιαφανείς 
• Βαθµονοµηµένοι  
• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX  
• Να είναι αποστειρωµένοι 
• Να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη: 6 Fr έως 21Fr µήκους 120cm - 125cm για ενήλικες και παιδιά. 

9 65904 
Καθετήρες 

Ρινογαστρικοι Levin 
κλειστού άκρου 14Fr 

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο  
• Να είναι από PVC  
• Να είναι ακτινοσκιεροί  
• Να είναι ατραυµατικοί µε πλάγιες οπές 
• Να µην τσακίζει το τελικό τους άκρο  
• ∆ιαφανείς 
• Βαθµονοµηµένοι  
• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX  
• Να είναι αποστειρωµένοι 
• Να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη: 6 Fr έως 21Fr µήκους 120cm - 125cm για ενήλικες και παιδιά. 

10 65907 
Καθετήρες 

Ρινογαστρικοι Levin 
κλειστού άκρου 16Fr 

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο  
• Να είναι από PVC  
• Να είναι ακτινοσκιεροί  
• Να είναι ατραυµατικοί µε πλάγιες οπές 
• Να µην τσακίζει το τελικό τους άκρο  
• ∆ιαφανείς 
• Βαθµονοµηµένοι  
• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX  
• Να είναι αποστειρωµένοι 
• Να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη: 6 Fr έως 21Fr µήκους 120cm - 125cm για ενήλικες και παιδιά. 

11 65908 
Καθετήρες 

Ρινογαστρικοι Levin 
κλειστού άκρου 18Fr 

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο  
• Να είναι από PVC  
• Να είναι ακτινοσκιεροί  
• Να είναι ατραυµατικοί µε πλάγιες οπές 
• Να µην τσακίζει το τελικό τους άκρο  
• ∆ιαφανείς 
• Βαθµονοµηµένοι  
• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX  
• Να είναι αποστειρωµένοι 
• Να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη: 6 Fr έως 21Fr µήκους 120cm - 125cm για ενήλικες και παιδιά. 

12 49320 

Καθετήρες σιτίσεως 
νεογνών και παίδων 

από P.V.C ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ           
(6F-40CM) 

ακτινοσκιεροί, ατραυµατικοί, βαθµονοµηµένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως τα 35cm, 
κλειστού άκρου µε δύο πλάγιες οπές και µε καπάκι για το κλείσιµο του καθετήρα. 
Να είναι LATEX free και DEHP free ,µ.χ, αποστειρωµένοι και να προσφέρονται στα εξής 
µεγέθη: Νο 4,5,6,7 µε µήκος 40cm και µεγέθη: Νο 8,9,10,12 µήκους 50cm 
Καθετήρες σίτισηςνεογνών και παίδων. 
Να είναι από PVC ,ακτινοσκιεροί, βαθµονοµηµένοι ανά εκατοστό από τα 5 εως 
35εκ. Να έχουν κλειστό ατραυµατικό άκρο µε δύο πλάγιες οπές και καπάκι 
χρωµατικά κωδικοποιηµένο για κλείσιµο του καθετήρα. Να προσφερθούν σε µεγέθη: 
4,5,6,8 και 10 fr µήκους 75εκ.Να είναι LATEX free και DEHP free , µ.χ, αποστειρωµένοι. 

13 49321 

Καθετήρες σιτίσεως 
νεογνών και παίδων 

από P.V.C ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ          
(8F-50CM) 

ακτινοσκιεροί, ατραυµατικοί, βαθµονοµηµένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως τα 35cm, 
κλειστού άκρου µε δύο πλάγιες οπές και µε καπάκι για το κλείσιµο του καθετήρα. 
Να είναι LATEX free και DEHP free ,µ.χ, αποστειρωµένοι και να προσφέρονται στα εξής 
µεγέθη: Νο 4,5,6,7 µε µήκος 40cm και µεγέθη: Νο 8,9,10,12 µήκους 50cm 
Καθετήρες σίτισηςνεογνών και παίδων. 
Να είναι από PVC ,ακτινοσκιεροί, βαθµονοµηµένοι ανά εκατοστό από τα 5 εως 
35εκ. Να έχουν κλειστό ατραυµατικό άκρο µε δύο πλάγιες οπές και καπάκι 
χρωµατικά κωδικοποιηµένο για κλείσιµο του καθετήρα. Να προσφερθούν σε µεγέθη: 
4,5,6,8 και 10 fr µήκους 75εκ.Να είναι LATEX free και DEHP free , µ.χ, αποστειρωµένοι. 

14 80803 
ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΠΛΟΥ 

CUFF 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΠΛΟΥ CUFF ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ 
1.  ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ CUFF ∆ΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ   2. ΟΙ 
ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ 
3.  Ο ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΡΙΚΗ 
ΡΙΝΙΚΗ ΡΟΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
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15 229017 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ 

ΠΙΕΣΕΩΝ 

Να είναι σύστηµα από 80-100cm. 
Nα φέρει ειδικό ενσωµατωµένο µπαλόνι  
Να διαθέτει κατάλληλο "Υ" για τη µέτρηση της πίεσης επιστροφής για να γίνεται αντιληπτή η θέση 
του καθετήρα κατά τη ν διάρκεια της τοποθέτησης. 
Να διαθέτει σωλήνα επέκτασης και 3 way stopcock, ώστε να µπορεί να συνδεθεί σε µηχάνηµα 
µέτρησης της πίεσης. 
Σε αποστειρωµένη ατοµική συσκευασία. 
Να είναι Free Latex.  

16 65897 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ 
∆ΙΠΛΟΙ ΓΙΑ ΛΗΨΗ 

ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ 
ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ 

ΑΣΗΠΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΤΥΠΟΥ COMPICAN 

 
 
Καθετήρες BAL προστατευόµενοι, ακτινοσκιεροί, διπλοί για λήψη βρογχικού εκκρίµατος για 
καλλιέργεια, υπό άσηπτες συνθήκες, µήκος εσωτερικού καθετήρα περίπου 65Χ1,7 και εξωτερικού 
περίπου 60Χ2,7  ΜΧ, Αποστειρωµένοι,latex free 

17 53183 

ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟ∆Ο SELDINGER , 

60CM 

  
 
ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο SELDINGER, ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΤΥΠΟΥ COIL, ΜΕ ∆ΥΟ CUFF ΑΠΟ DACRON, ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18GX7CM, 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ, Ο∆ΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 70 CM 

18 50558 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΑΕΡΙΩΝ  

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ           
ΝΟ 28, 

Καθετήρας (σωλήνας) Αερίων, µιας χρήσης, αποστειρωµένος και συσκευασµένος σε ασφαλή 
συσκευασία. Νο 28. Είναι κατασκευασµένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade) εξωτερικά 
σιλικοναρισµένος. Το άκρο του είναι κλειστό, στρογγυλοποιηµένο και µη τραυµατικό, ενώ οι πλάγιες 
οπές του είναι λείες και στρογγυλοποιηµένες προκειµένου να µην τραυµατίζουν. 
Ο καθετήρας έχει µήκος 40cm, δεν τσακίζει και η υποδοχή είναι έγχρωµη ανάλογα µε το µέγεθος 
του καθετήρα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 

19 50559 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ          
ΝΟ 30 

Καθετήρας (σωλήνας) Αερίων, µιας χρήσης, αποστειρωµένος και συσκευασµένος σε ασφαλή 
συσκευασία. Νο 30. Είναι κατασκευασµένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade) εξωτερικά 
σιλικοναρισµένος. Το άκρο του είναι κλειστό, στρογγυλοποιηµένο και µη τραυµατικό, ενώ οι πλάγιες 
οπές του είναι λείες και στρογγυλοποιηµένες προκειµένου να µην τραυµατίζουν. 
Ο καθετήρας έχει µήκος 40cm, δεν τσακίζει και η υποδοχή είναι έγχρωµη ανάλογα µε το µέγεθος 
του καθετήρα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 

20 48784 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ HICKMAN 
ΑΠO ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΙ, 
ΣΦΑΓΙΤΙ∆ΙΚΟΙ, ΜΗΡΙΑΟΙ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      7F, 9F, 
10F, 12F ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Καθετήρας κεντρικής φλέβας διπλού αυλού, 7, 9, 10 ,12F, µήκους 65 - 90cm από ακτινοσκιερή 
σιλικόνη. Για χρήση σε χηµειοθεραπεία, χορήγηση αντιβιοτικών φαρµάκων, ενδοφλέβιων 
φαρµάκων, ολικής παρεντερικής διατροφής, παργώγων αίµατος και αιµοληψία. Με δακτυλίδι για την 
υποδόρια στήριξη.  Με εσωτερική διάµετρο αυλών , 0.8/1mm,0,7mm/ 1,3mm, 1,3/1,3mm, 
1,6/1,6mm περίπου ή πάνω απο τις προαναφερθείσες τιµές. 
Σε συσκευασία που να περιλαµβάνει : Καθετήρα, Tunneler, Αποσχιζόµενο θηκάρι µε διαστολέα, 
βελόνα παρακέντησης, Οδηγό σύρµα διπλού άκρου J και ευθύ, clamps, 2τµχ καπάκια έγχυσης, 
σύριγγα, κάρτα ασθενή, οδηγίες χρήσεως. 

21 81368 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ SWAN 
GANZ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 
ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΜΙΚΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ 
(SVO2), ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ (CCO) ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΞΙΑΣ 
ΚΟΙΛΙΑΣ 

 
 
 
Καθετήρες Swan Ganz µε δυνατότητα συνεχούς µέτρησης του κορεσµού του µικτού φλεβικού 
αίµατος σε οξυγόνο(SVO2), της καρδιακής παροχής(CCO), του τελοδιαστολικού όγκου της δεξιάς 
κοιλίας(CEDV), του κλάσµατος εξωθήσεως της δεξιάς κοιλίας(REF). 

22 49197 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ                
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ M.X.                                              

ΓΙΑ   ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ 
ΚΕΡΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

20G , ΜΗΚΟΥΣ 8 CM. 

 
Αρτηριακοί καθετήρες σε µέγεθος 20Ga / 8cm, κατασκευασµένοι από σταθεροποιηµένη 
πολυουρεθάνη.Να φέρουν οδηγό σύρµα, προέκταση στον αυλό, σφιγκτήρα στην προέκταση του 
αυλού, βελόνη µε µέγεθος ίδιο µε το µέγεθος του καθετήρα. Να τοποθετούνται µε τεχνική 
Seldinger.Αποστειρωµένοι, Μ.Χ, latex free. 

23 49198 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ          
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ,M.X.                                              

ΓΙΑ    ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ 
ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

18G , ΜΗΚΟΥΣ 10 CM. 

Αρτηριακοί καθετήρες σε µέγεθος 18Ga / 10cm, κατασκευασµένοι από σταθεροποιηµένη 
πολυουρεθάνη.  
Να φέρουν οδηγό σύρµα, προέκταση στον αυλό, σφιγκτήρα στην προέκταση του αυλού, βελόνη µε 
µέγεθος ίδιο µε το µέγεθος του καθετήρα.  
Να τοποθετούνται µε τεχνική Seldinger, 
Αποστειρωµένοι, Μ.Χ, latex free. 

24 49395 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ          
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ       

MONOY ΑΥΛΟΥ 
ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ                 

4FR/G18/20 CM 

 
Σετ καθετήρα µονού αυλού, από πολυουρεθάνη, για καθετηριασµό µε τη µέθοδο Seldinger. Το σετ 
να περιέχει τον καθετήρα βαθµονοµηµένο, µε άκρο από µαλακό, ατραυµατικό υλικό, σύριγγα 
ασφαλείας, οδηγό σύρµα, διαστολέα, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα και έξτρα βελόνα µε 
καθετηράκι. Να είναι Latex Free, αποστειρωµένο, µιας χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να 
αναφέρεται πάνω στην ατοµική συσκευασία. 

25 49348 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ               
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ                         

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 
ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 7FR/G16 
G18    18/30 CM 

Σετ καθετήρα τριπλού αυλού, για καθετηριασµό µε τη µέθοδο seldinger.Ο καθετήρας να είναι από 
πολυουρεθάνη και βαθµονοµηµένος. Να διαθέτει άκρο από πιο µαλακό υλικό για να  
είναι ατραυµατικό και να περιέχονται στο σετ, εκτός του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας, οδηγό 
σύρµα, διαστολέας, βελόνα και στηρικτικά για τον καθετήρα. 
Να είναι Latex Free, αποστειρωµένος, µιας χρήσης και η ηµεροµηνία λήξης να αναφέρεται πάνω 
στην ατοµική συσκευασία. 
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26 181746 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ                      
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ 

∆ΙΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ 
ΘΕΡΟΑΡΑΙΩΣΗΣ 

Σετ για την συνεχή µέτρηση αιµοδυναµικών παραµέτρων  µέσω της µεθόδου της διαπνευµονικής 
θερµοαραίωσης. To σετ θα πρέπει να αποτελείται από: • Μηριαίο αρτηριακό καθετήρα µε 
ενσωµατωµένο θερµίστορ και πλήρες σετ εισαγωγής (συρµάτινος οδηγός, διαστολέας κλπ), 
διαµέτρου  5 Fr και µήκους 20 cm & 4 Fr και µήκους 16 cm.• Αισθητήρα µέτρησης των 
αιµοδυναµικών παραµέτρων που υπολογίζονται συνεχώς, µε αυτόµατη προσαρµογή στη αλλαγή 
του αγγειακού τόνου, ο οποίος συνδέεται στον µηριαίο αρτηριακό καθετήρα και έχει την δυνατότητα 
να µετρά επίσης αρτηριακή πίεση και να την απεικονίζει στο παρακλίνιο monitor.• 
Μορφοµετατροπέα πίεσης για την συνεχή µέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης.• Συνδετικό 
φλεβικής. 

27 181748 

ΕΚΡΙΖΩΤΉΡΕΣ ΦΛΕΒΏΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΊΖΩΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΊΖΟΝΟΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 

Εκριζωτήρες φλεβών για την εκρίζωση της µείζονος και ελάσσονος 
Να έχει µήκος χρήσης (usable length) τουλάχιστον 100 cm 
Να είναι από εύκαµπτο και    ατραυµατικό υλικό 
Το σετ να περιέχει 2 καλώδια εκριζωτήρων,   3 κεφαλές και 1 λαβή 
Να είναι αποστειρωµένο και µιας χρήσης 

28 49457 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 
ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΠΛΗΡΕΣ) 
8,5 FR 

 
Σετ εισαγωγής (θηκάρι) µε βαλβίδα ασφαλείας από πολυουρεθάνη και πλάγιο αυλό, µε ειδικό 
σύστηµα για να µην τσακίζει το θηκάρι (τύπου φυσαρµόνικα), αγγειακό διαστολέα, σύριγγα 5cc, 
οδηγό σύρµα,µια αιµοστατική βαλβίδα µε πλάγια είσοδο και προέκταση που να καταλήγει σε 3way 
stopcock, βελόνα παρακεντησης 18-22Ga, νυστέρι Νο 11 και προστατευτικό περίβληµα (µανίκι 
προστασίας) 6,7,8, 8.5 FR και       µηκος 10cm . 
Αποστειρωµένοι, Μ.Χ, latex free. 

29 181713 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ, 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ   ΜΕ 
ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ, 

16CM,12 FR 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 16cm ΜΕ 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Σετ καθετήρα διπλού αυλού για αιµοκάθαρση κυρτής προέκτασης, 
Από εύκαµπτη ακτινοσκιερή θερµοευαίσθητη πολυουθεράνη, εύρους 12Fr,µήκους 16cm,για 
τοποθέτηση µε την τεχνική Seldinger. 
Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και πλήρες σετ τοποθέτησης:οδηγό 
Σύρµα διαστολείς 10 και 12Fr,βελόνα και σύριγγα,στηρίγµατα καθετήρα,αυτοκόλλητες γάζες και 
αποστειρωµένο πεδίο. 

30 181715 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ          
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ, 

AIMΟΚΑΘΑΡΣΗΣ,   ΜΕ 
ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ, 

20CM,12 FR 

 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 20cm ΜΕ 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Σετ καθετήρα διπλού αυλού για αιµοκάθαρση κυρτής προέκτασης, 
Από εύκαµπτη ακτινοσκιερή θερµοευαίσθητη πολυουθεράνη, εύρους 12Fr,µήκους 20cm,για 
τοποθέτηση µε την τεχνική Seldinger. 
Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και πλήρες σετ τοποθέτησης:οδηγό 
Σύρµα διαστολείς 10 και 12Fr,βελόνα και σύριγγα,στηρίγµατα καθετήρα,αυτοκόλλητες γάζες και 
αποστειρωµένο πεδίο. 

31 230117 

ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ     ΜΕ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ 

ΜΕ ΤΙP TO CUFF 
15CM,15FR 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ∆ΥΟ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Καθετήρας αιµοκάθαρσης διαµέτρου 15Fr για µακροχρόνια χρήση µε τεχνική ανάστροφης 
τοποθέτησης (retrograde) η οποία να µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα µόλυνσης του σηµείου 
εισόδου και του κυκλοφορικού συστήµατος του ασθενούς. Ο καθετήρας να είναι συµβατός µε την 
πλειοψηφία των χρησιµοποιούµενων αντισηπτικών για τον καθαρισµό του δέρµατος .Ο καθετήρας 
να είναι κατάλληλος.για πολύ υψηλές ροές (500cc/min)µε πολύ χαµηλή κλίση πιέσεων 
(<150mmHg). Eπιπροσθέτως , να φέρει άκρο τύπου V-Tip που εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση του 
ποσοστού ανακύκλωσης (5%) και την πιθανότητα έµφραξης του καθετήρα. 
Το σέτ τοποθέτησης του καθετήρα µε τεχνική Seldinger να περιλαµβάνει : 
1) συρµάτινο οδηγό ικανής διαµέτρου και µήκους µε ατραυµατικά άκρα(1ευθύ,1 J-Tip),    2) 
1αποσχιζόµενο θηκάρι 16Fr µε ενσωµατωµένο διαστολέα ,3)2 αγγειακούς διαστολείς ,4)1 µεταλλικό 
διαστολέα-στυλεό µε ειδικό µανίκι για τη δηµιουργία της υποδόριας σήραγγας , 5)1 νυστέρι µιάς 
χρήσης NO11 6)πώµατα καθετήρων ,7)1 βελόνα παρακέντησης 18Ga. 
O Kαθετήρας να είναι διαθέσιµος σε µήκη 15,19,23 εκατοστά TIP TO CUFF. Ολα τα περιεχόµενα 
του σετ να είναι τοποθετηµένα µέσα σε αποστειρωµένη θήκη εντός αποστειρωµένου πεδίου για 
άµεση χρήση εντός του αποστειρωµένου χώρου του χειρουργού. 

32 181884 

ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ 
ΜΕ ΤΙP TO CUFF 19CM 

15FR 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ∆ΥΟ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Καθετήρας αιµοκάθαρσης διαµέτρου 15Fr για µακροχρόνια χρήση µε τεχνική ανάστροφης 
τοποθέτησης (retrograde) η οποία να µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα µόλυνσης του σηµείου 
εισόδου και του κυκλοφορικού συστήµατος του ασθενούς. Ο καθετήρας να είναι συµβατός µε την 
πλειοψηφία των χρησιµοποιούµενων αντισηπτικών για τον καθαρισµό του δέρµατος .Ο καθετήρας 
να είναι κατάλληλος.για πολύ υψηλές ροές (500cc/min)µε πολύ χαµηλή κλίση πιέσεων 
(<150mmHg). Eπιπροσθέτως , να φέρει άκρο τύπου V-Tip που εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση του 
ποσοστού ανακύκλωσης (5%) και την πιθανότητα έµφραξης του καθετήρα. Το σέτ τοποθέτησης του 
καθετήρα µε τεχνική Seldinger να περιλαµβάνει : 
1) συρµάτινο οδηγό ικανής διαµέτρου και µήκους µε ατραυµατικά άκρα(1ευθύ,1 J-Tip),                          
2) 1αποσχιζόµενο θηκάρι 16Fr µε ενσωµατωµένο διαστολέα ,3)2 αγγειακούς διαστολείς ,                      
4)1 µεταλλικό διαστολέα-στυλεό µε ειδικό µανίκι για τη δηµιουργία της υποδόριας σήραγγας ,                 
5)1 νυστέρι µιάς χρήσης NO11                                                                                                           
6)πώµατα καθετήρων ,                                                                                                                              
7)   1 βελόνα παρακέντησης 18Ga. 
O Kαθετήρας να είναι διαθέσιµος σε µήκη 19,23 εκατοστά TIP TO CUFF. Ολα τα περιεχόµενα του 
σετ να είναι τοποθετηµένα µέσα σε αποστειρωµένη θήκη εντός αποστειρωµένου πεδίου για άµεση 
χρήση εντός του αποστειρωµένου χώρου του χειρουργού. 
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33 49146 

ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ, 
ΜΕ ΤΙΠ ΤΟ CUF 23CM, 

15FR 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ∆ΥΟ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Καθετήρας αιµοκάθαρσης διαµέτρου 15Fr για µακροχρόνια χρήση µε τεχνική ανάστροφης 
τοποθέτησης (retrograde) η οποία να µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα µόλυνσης του σηµείου 
εισόδου και του κυκλοφορικού συστήµατος του ασθενούς. Ο καθετήρας να είναι συµβατός µε την 
πλειοψηφία των χρησιµοποιούµενων αντισηπτικών για τον καθαρισµό του δέρµατος .Ο καθετήρας 
να είναι κατάλληλος.για πολύ υψηλές ροές (500cc/min)µε πολύ χαµηλή κλίση πιέσεων 
(<150mmHg). Eπιπροσθέτως , να φέρει άκρο τύπου V-Tip που εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση του 
ποσοστού ανακύκλωσης (5%) και την πιθανότητα έµφραξης του καθετήρα. 
Το σέτ τοποθέτησης του καθετήρα µε τεχνική Seldinger να περιλαµβάνει : 
1) συρµάτινο οδηγό ικανής διαµέτρου και µήκους µε ατραυµατικά άκρα(1ευθύ,1 J-Tip),2) 
1αποσχιζόµενο θηκάρι 16Fr µε ενσωµατωµένο διαστολέα ,3)2 αγγειακούς διαστολείς ,4)1 µεταλλικό 
διαστολέα-στυλεό µε ειδικό µανίκι για τη δηµιουργία της υποδόριας σήραγγας , 5)1 νυστέρι µιάς 
χρήσης NO11 6)πώµατα καθετήρων ,7)1 βελόνα παρακέντησης 18Ga. 
O Kαθετήρας να είναι διαθέσιµος σε µήκη 19,23 εκατοστά TIP TO CUFF. Ολα τα περιεχόµενα του 
σετ να είναι τοποθετηµένα µέσα σε αποστειρωµένη θήκη εντός αποστειρωµένου πεδίου για άµεση 
χρήση εντός του αποστειρωµένου χώρου του χειρουργού. 

34 181893 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ AIMOΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΜΕ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ 
AKRA 16CM,11,5FR 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 16cm ΜΕ 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Σετ καθετήρα διπλού αυλού για αιµοκάθαρση κυρτής προέκτασης, 
Από εύκαµπτη ακτινοσκιερή θερµοευαίσθητη πολυουθεράνη, εύρους 11,5Fr,µήκους 16cm,για 
τοποθέτηση µε την τεχνική Seldinger. 
Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και πλήρες σετ τοποθέτησης:οδηγό 
Σύρµα διαστολείς 10 και 12Fr,βελόνα και σύριγγα,στηρίγµατα καθετήρα,αυτοκόλλητες γάζες και 
αποστειρωµένο πεδίο. 

35 181894 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΜΕ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ 
ΣΚΕΛΗ 19,5CM,11,5FR 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 19.5cm ΜΕ 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Σετ καθετήρα διπλού αυλού για αιµοκάθαρση κυρτής προέκτασης, 
Από εύκαµπτη ακτινοσκιερή θερµοευαίσθητη πολυουθεράνη, εύρους 11,5Fr,µήκους 19,5cm,για 
τοποθέτηση µε την τεχνική Seldinger. 
Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και πλήρες σετ τοποθέτησης:οδηγό 
Σύρµα διαστολείς 10 και 12Fr,βελόνα και σύριγγα,στηρίγµατα καθετήρα,αυτοκόλλητες γάζες και 
αποστειρωµένο πεδίο. 

36 181931 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Το ανταλλακτικό του εξωσωµατικού µέρους του καθετήρα. 
-1 συνδετικό εξάρτηµα. 
-2µανίκια στεγανοποίησης 
-2 ειδικά πώµατα. 
-1 προσαρµογέα σύσφιξης. 
-1 σφιγκτήρα. 
-το σετ να είναι αποστειρωµένο και συµβατό µε τους καθετήρες που θα  
 κατοχυρωθούν 

37 184535 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ          

ΝΟ 19 

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Το ανταλλακτικό του εξωσωµατικού µέρους του καθετήρα. 
-1 συνδετικό εξάρτηµα. 
-2 µανίκια στεγανοποίησης 
-2 ειδικά πώµατα. 
-1 προσαρµογέα σύσφιξης. 
-1 σφιγκτήρα. 
-το σετ να είναι αποστειρωµένο και συµβατό µε τους καθετήρες που θα  
 κατοχυρωθούν. 

38 184536 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ          

ΝΟ 23 

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Το ανταλλακτικό του εξωσωµατικού µέρους του καθετήρα. 
-1 συνδετικό εξάρτηµα. 
-2µανίκια στεγανοποίησης 
-2 ειδικά πώµατα. 
-1 προσαρµογέα σύσφιξης. 
-1 σφιγκτήρα. 
-το σετ να είναι αποστειρωµένο και συµβατό µε τους καθετήρες που θα  
 κατοχυρωθούν. 

39 50269 

METAΛΛΑΚΤΕΣ- 
ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ 

(TRANSDUSERS) 
ΠΙΕΣΗΣ MONOI  

Συσκευή παρακολούθησης φλεβικής κι αρτηριακής πίεσης, για µονιτορ κλίνης µε ενσωνατωµένο 
tranduser, µη επηρεαζόµενο από µεταβολές φωτισµού και ηλεκτρικού ρεύµατος, µε προεκτάσεις 
υψηλής πίεσης για σύνδεση µε τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισµένου ορού..  
Να διαθέτει ∆ιπλό σύστηµα έκπλυσης για έλεγχο δυναµικής απόκρισης του σήµατος. 
Aποστειρωµένο, µιας χρήσης, Free Latex.  
Η εταιρεία να προµηθεύει τα απαιτούµενα καλώδια για σύνδεση µε τα υπάρχοντα Monitor 

40 181336 

METAΛΛΑΚΤΕΣ -
ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΜΟΝΟΙ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (ΜΕΘ) 

Μονός Μορφοµετατροπέας Αιµατηρής Πίεσης, µε ενσωµατωµένο µικροκύκλωµα, προεκτάσεις 
υψηλών πιέσεων µε τον καθετήρα, συσκευή χορήγησης ορού, µε ∆ιπλό σύστηµα Έκπλυσης, µε 
ασφαλή πώµατα και αντιµικροβιακές βαλβίδες (µη αποσπώµενα πώµατα) για τη διατήρηση του 
κλειστού συστήµατος και την πρόληψη των λοιµώξεων. 
Αποστειρωµένος, µιας χρήσης,   Free Latex. 
Η εταιρεία να προµηθεύει τα απαιτούµενα καλώδια για σύνδεση µε τα υπάρχοντα Monitor 

41 49411 
ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΦΛΕΒΟΣ 

0,80 Χ 20ΜΜ, ΒΕIGE 
(SCALP VEIN ) 21 G 

Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση µε τη συσκευή χορήγησης υγρών- διαλυµάτων. Πεταλούδες scalp-
vein.Butterfly 21G.  
Τo ζητούµενο µήκος βελόνας 20 mm. Τo ζητούµενο µήκος σωλήνα 30cm .Βελόνα φλεβοκέντησης 
από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυµατική, σιλικοναρισµένη λεπτών τοιχωµάτων µε διπλή κοντή 
λοξότµηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή της. 
Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάµετρο µετά από πιθανή 
αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού µήκους για τη δηµιουργία καµπύλης ασφάλειας. Επιστόµιο 
µε χρωµατικό κώδικα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφάλειας Luer 
Lock µε τη συσκευή χορήγησης. Να φέρει επισήµανση CE Mark. Να διαθέτει αποστείρωση για 5 
χρόνια. Σε τεµάχια.  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο 
χρόνο αποστείρωσης 5 έτη από της παραλαβής 
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42 49412 
ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΦΛΕΒΟΣ 

0,65 Χ 20ΜΜ, ΒLUE 
(SCALP VEIN ) 23 G 

Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση µε τη συσκευή χορήγησης υγρών- διαλυµάτων. Πεταλούδες scalp-
vein. Butterfly 23G.  
Τo ζητούµενo µήκoς βελόνας 20 mm.Τo ζητούµενοo µήκος σωλήνα 30cm .Βελόνα φλεβοκέντησης 
από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυµατική, σιλικοναρισµένη λεπτών τοιχωµάτων µε διπλή κοντή 
λοξότµηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή της. 
Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάµετρο µετά από πιθανή 
αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού µήκους για τη δηµιουργία καµπύλης ασφάλειας. Επιστόµιο 
µε χρωµατικό κώδικα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφάλειας Luer 
Lock µε τη συσκευή χορήγησης. Να φέρει επισήµανση CE Mark. Να διαθέτει αποστείρωση για 5 
χρόνια. Σε τεµάχια.  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο 
χρόνο αποστείρωσης 5 έτη από της παραλαβής 

43 49413 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΦΛΕΒΟΣ 
ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ 

(SCALP VEIN ) 25 G 

Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση µε τη συσκευή χορήγησης υγρών- διαλυµάτων. Πεταλούδες scalp-
vein. Butterfly 25 G.  
Τo ζητούµενo µήκη βελόνας 15 mm. Τo ζητούµενo µήκη σωλήνα 30cm .Βελόνα φλεβοκέντησης από 
ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυµατική, σιλικοναρισµένη λεπτών τοιχωµάτων µε διπλή κοντή λοξότµηση. 
Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν 
σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάµετρο µετά από πιθανή αναδίπλωση 
καθώς και ικανοποιητικού µήκους για τη δηµιουργία καµπύλης ασφάλειας. Επιστόµιο µε χρωµατικό 
κώδικα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφάλειας Luer Lock µε τη 
συσκευή χορήγησης. Να φέρει επισήµανση CE Mark. Να διαθέτει αποστείρωση για 5 χρόνια. Σε 
τεµάχια.  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο 
χρόνο αποστείρωσης 5 έτη από της παραλαβής 

44 140514 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
SAFETY 14G                
2.2 X 50 MM 

Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας µε µηχανισµό που ενεργοποιείται αυτόµατα και αιχµαλωτίζει την βελόνα 
σε ασφαλές σηµείο. Να είναι από TEFLON PTFE;ή πολυθουρεθάνη παραµονή άνω των 72 ωρών, 
µε οδηγό - στυλεό, βαλβίδα µη παλινδρόµησης από σιλικόνη και πτερύγια στήριξης. Να 
προσφερθούν σε µεγέθη: 14,16,17,18,20,22G. Να είναι LATEX free και DEHP free µ.χ 
αποστειρωµένοι. 

45 49360 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
SAFETY G16,            1.7 

X 50 MM 

Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας µε µηχανισµό που ενεργοποιείται αυτόµατα και αιχµαλωτίζει την βελόνα 
σε ασφαλές σηµείο. Να είναι από TEFLON PTFE, ή πολυθουρεθάνη παραµονή άνω των 72 ωρών, 
µε οδηγό - στυλεό, βαλβίδα µη παλινδρόµησης από σιλικόνη και πτερύγια στήριξης. Να 
προσφερθούν σε µεγέθη: 14,16,17,18,20,22G. Να είναι LATEX free και DEHP free µ.χ 
αποστειρωµένοι 

46 49362 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
SAFETY G18,             1.3 

X 45 MM 

 
Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας µε µηχανισµό που ενεργοποιείται αυτόµατα και αιχµαλωτίζει την βελόνα 
σε ασφαλές σηµείο. Να είναι από TEFLON PTFE, ή πολυθουρεθάνη παραµονή άνω των 72 ωρών, 
µε οδηγό - στυλεό, βαλβίδα µη παλινδρόµησης από σιλικόνη και πτερύγια στήριξης. Να 
προσφερθούν σε µεγέθη: 14,16,17,18,20,22G. Να είναι LATEX free και DEHP free µ.χ 
αποστειρωµένοι 

47 49357 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
SAFETY G20,           1.1 X 

33 ΜΜ 

 
Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας µε µηχανισµό που ενεργοποιείται αυτόµατα και αιχµαλωτίζει την βελόνα 
σε ασφαλές σηµείο. Να είναι από TEFLON PTFE, ή πολυθουρεθάνη παραµονή άνω των 72 ωρών, 
µε οδηγό - στυλεό, βαλβίδα µη παλινδρόµησης από σιλικόνη και πτερύγια στήριξης. Να 
προσφερθούν σε µεγέθη: 14,16,17,18,20,22G. Να είναι LATEX free και DEHP free µ.χ 
αποστειρωµένοι 

48 140525 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
G16 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ G16  
ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό PTFE ή πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία 
του σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο 
χρόνο αποστείρωσης 4,5 έτη από της παραλαβής . 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική µεµβράνη, για 
να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης.                   Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα 
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη εσωτερική διάµετρο για να µην αυξοµειώνεται η ροή και να µη 
δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα. Εύκαµπτος και ανθιστάµενος στο τσάκισµα. 
Ο οδηγός - στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , ώστε να 
αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση φλεβοκέντηση, χωρίς να 
χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.)  
Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του αίµατος 
,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.              Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον 
ασθενή τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ). Το καπάκι (πώµα 
)της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρµάκων. Να 
διαθέτει εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. 
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49 140526 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
G20 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ G20     ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό PTFE ή 
πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία του σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο 
χρόνο αποστείρωσης 4,5 έτη από της παραλαβής.  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική µεµβράνη, για 
να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα διατηρώντας τη 
µεγαλύτερη ωφέλιµη εσωτερική διάµετρο για να µην αυξοµειώνεται η ροή και να µη δηµιουργείται 
µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα. Εύκαµπτος και ανθιστάµενος στο τσάκισµα. Ο οδηγός - 
στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , ώστε να 
αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση φλεβοκέντηση, χωρίς να 
χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του 
αίµατος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον 
ασθενή τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ). Το καπάκι (πώµα 
)της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρµάκων. Να 
διαθέτει εύκαµπτα πτερύγια στήριξης.  

50 140527 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
G22 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ G22  
ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό PTFE ή πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία 
του σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο 
χρόνο αποστείρωσης 4,5 έτη από της παραλαβής.  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική µεµβράνη, για 
να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης.                   Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα 
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη εσωτερική διάµετρο για να µην αυξοµειώνεται η ροή και να µη 
δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα. Εύκαµπτος και ανθιστάµενος στο τσάκισµα. 
Ο οδηγός - στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , ώστε να 
αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση φλεβοκέντηση, χωρίς να 
χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.)  
Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του αίµατος 
,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.   Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον ασθενή 
τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ). Το καπάκι (πώµα ) της 
βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρµάκων. Να διαθέτει 
εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. 

51 49358 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 
G24 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ G24 ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό PTFE ή 
πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία του σώµατος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι 
παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 4,5 
έτη από της παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και 
πλαστική µεµβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης.            Ο 
καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη εσωτερική διάµετρο για να 
µην αυξοµειώνεται η ροή και να µη δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα. 
Εύκαµπτος και ανθιστάµενος στο τσάκισµα. Ο οδηγός - στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και 
πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς να 
επιτυγχάνεται η άµεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (µείωση 
κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
άµεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του αίµατος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.   
Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον ασθενή τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να χρειάζεται 
αλλαγή (µείωση κόστους ). Το καπάκι (πώµα )της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για 
ασφαλέστερη χορήγηση φαρµάκων. Να διαθέτει εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. 

52 158567 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ   
G24     ΤΟ ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟ  14MM ΕΩΣ 
KAI16ΜΜ     
(ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ-
ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ G24, 14 mm εως και 16 mm  
ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυµβατό PTFE ή πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία 
του σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο 
χρόνο αποστείρωσης 4,5 έτη από της παραλαβής . 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική µεµβράνη,    
για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν 
πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης.                  Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα 
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη εσωτερική διάµετρο για να µην αυξοµειώνεται η ροή και να µη 
δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα.  Εύκαµπτος και ανθιστάµενος στο τσάκισµα.  
Ο οδηγός - στυλεός, να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , ώστε 
να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση φλεβοκέντηση, χωρίς να 
χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του 
αίµατος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.            Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον 
ασθενή τουλάχιστον 4 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ).  Το καπάκι (πώµα ) της 
βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή l Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρµάκων. Να διαθέτει 
εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. Το µήκος της βελόνης να είναι από 14 mm και 16 mm . 
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53 227720 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ ΓΙΑ 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ, 
ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ G26,ΤΟ 
ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 14 MM 

EΩΣ KAI 16 MM 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ G26 , 14 mm εως και 16 mm. ΥΛΙΚΟ : Να είναι 
ιστοσυµβατό PTFE ή πολυθουρεθάνη και να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία του σώµατος. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο 
χρόνο αποστείρωσης 4,5 έτη από της παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωµένο 
χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική µεµβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες 
αποστείρωσης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE-Mark). 
Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα διατηρώντας τη 
µεγαλύτερη ωφέλιµη εσωτερική διάµετρο για να µην αυξοµειώνεται η ροή και να µη δηµιουργείται 
µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα. Εύκαµπτος και ανθιστάµενος στο τσάκισµα. Ο οδηγός - 
στυλεός να διαθέτει αιχµηρό ρύγχος και πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα , ώστε να 
αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση φλεβοκέντηση, χωρίς να 
χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 
τρώση αγγείων.)  
Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του αίµατος 
,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον ασθενή 
τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (µείωση κόστους ). Το καπάκι (πώµα )της 
βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρµάκων. Να διαθέτει 
εύκαµπτα πτερύγια στήριξης. Το µήκος της βελόνης να είναι από 14 mm και 16 mm.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
∆ιασταύρωση Βουτων & Σταυρακίων 
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766,  ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(Με Φ.Π.Α.) 

 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(Xωρίς Φ.Π.Α.) 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ   

 

ΕΙ∆ΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :  «Καθετήρες» 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

∆ιασταύρωση Βουτών και Σταυραυκίων ΤΚ 71110 ΤΘ 1352 

 
Στο Ηράκλειο Κρήτης σήµερα  την  …………………. του µηνός……………………………., οι υπογράφοντες 

το παρόν, από το ένα µέρος, το Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, µε την επωνυµία 

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και   εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

∆ιοικητή …………………………………… και από το άλλο µέρος η Εταιρεία ……………… ∆/νση 

………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ …………………………… , ∆ΟΥ  

…………………… , που εκπροσωπείται νόµιµα από τον  …………………………………………………  πρόεδρο 
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του ∆.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ ……………………………………………. και του πρακτικού του 

∆.Σ……………………………, ο οποίος , νοµίµως παρίσταται µε το δικαίωµα κατάρτισης  και υπογραφής 

του παρόντος, δήλωσαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόµενη 

µεταξύ αυτών σύµβαση,  για  την   προµήθεια  που  κατακυρώθηκε µε την απόφαση 

…………………………………. του ∆ιοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».  

Με την µε αριθ. ………../…-..2017 Απόφαση του ∆.Σ. του Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 

Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  

αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύµβασης στην εταιρεία ………………………… 

 

Η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του µε αρ. ……../2014 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού ∆ηµόσιου Άνω των Ορίων (∆ιεθνούς) ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε από το 

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, 

αναθέτει την προµήθεια µέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισµού στον δεύτερο ονοµαζόµενο 

στο εξής «Ανάδοχος» ο  οποίος αναλαµβάνει την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στον 

επισυναπτόµενο στην παρούσα σύµβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τους  όρους της  

παρούσας σύµβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και 

συνοµολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, 

κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συµβαλλοµένων µερών,  θεωρούνται ουσιώδεις και η 

παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόµων οριζόµενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η 

σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», το Νόµο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών 

διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό 

Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση 

Συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το 

Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία 

αναδείχθηκε προµηθευτής, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του 

είδους καθώς και την τιµή µονάδας, σύµφωνα µε την διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, 

που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
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Η συνολική ποσότητα των κατακυρωµένων ειδών δεν είναι δεσµευτική για τα Νοσοκοµεία, µπορούν 

να αυξοµειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης οι επί µέρους ποσότητες ανάλογα µε τις 

ανάγκες των Νοσοκοµείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισµό σύµβασης).  

Σε περίπτωση που τα αρµόδια Υπουργεία, ή η Νοµαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη 

στο Νοσοκοµείο (από σύµβαση, δωρεά ή αποθέµατα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα µέρος 

τις ανάγκες του, µονοµερώς το Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους του 

προµηθευτή µπορεί να µειώσει τις συµβατικές ποσότητες µέχρι και του συνόλου αυτών.  

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω τιµές. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προµηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκοµείου εντός τεσσάρων(4) 

εργασίµων ηµερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιµες ηµέρες από 8:00 – 

13:00 µ.µ.  

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή αρνήσεως του προµηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, 

απορριφθέν είδος, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται για χρονικό δώδεκα (12) µηνών από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ……………………..µέχρι…………………. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη 

σύµβαση µε τον Ανάδοχο µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αµοιβής για το έργο, 

που έχει εκτελέσει µέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει 

κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της 

λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την 

υλοποίηση του συνόλου του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή του  αναδόχου θα γίνεται µετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταµείο του Νοσοκοµείου  µε έκδοση εντάλµατος πληρωµής επ’ 

ονόµατι του  προµηθευτή, αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν 

εκκρεµεί καµία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύµβασης (Τιµολόγιο, Φορολογική 

ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα καταστατικό εταιρείας, νοµιµοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) . 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 200 

του Ν. 4412/2016.                   
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προµήθεια των ειδών, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. 3/2014 ∆ιακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης Σύµβασης. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε 

ζηµιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκοµείο από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 

σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. 3/ 2014 ∆ιακήρυξης.   

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # 

…………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος µέχρι …………………….. . 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για την 

πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 

4412/2017. 

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την ανάθεση η οποία πραγµατοποιείται µε την σύµβαση αυτή, 

ισχύουν οι όροι του µε αρ. ………../2017 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, η 

οικονοµικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης,  

καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται µόνο έγγραφα 

αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης 

του Ηρακλείου. 
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Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται 

νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δυο πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης κατατέθηκε στο αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών του 

στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο 

προµηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό του. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

      Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ); 

Πρόκειται για µια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιµοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη 

δήλωση επιτρέπει στις συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

• δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν 

από τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 

• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής. 

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες ενδέχεται να 

ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αµφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος παρέχει τους συνδέσµους για 

τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να έχει 

άµεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, µε βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι 

οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν 

η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους συµµετοχής 

(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής. 

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

 

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει: 

• στις αναθέτουσες αρχές, να συµπληρώνουν και να χρησιµοποιούν ένα υπόδειγµα ΕΕΕΣ 

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής 

• στην συµµετέχουσα επιχείρηση να συµπληρώνει, να επαναχρησιµοποιεί, να τηλεφορτώνει και να 

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για µια συγκεκριµένη διαδικασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και 

των οικονοµικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο µε Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked 

Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (eΕΕΕΣ), 
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εστιάζοντας σε θέµατα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ 

καθώς και θέµατα τεχνικά και εφαρµογής του eEEEΣ. 

 

3. Ποιά είναι η διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση 

σε διαγωνισµούς που διενεργούν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ; 

Ειδικότερα για τους διαγωνισµούς µε αξία άνω των ορίων για την εφαρµογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, 

οι οποίοι και διεξάγονται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να 

εφαρµόζουν την ακόλουθη διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής : 

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν µε χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της 

διαδικτυακής πλατφόρµας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυµούν για τον 

εκάστοτε διαγωνισµό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε µορφή αρχείων τύπου XML 

και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  

Σηµειώνονται τα εξής: 

• Το αρχείο XML παράγεται άµεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εξαγωγή». 

• Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση».  

Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, 

όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF. 

 

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισµού της δηµόσιας 

σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

• το περιεχόµενο του αρχείου PDF είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης και κοινοποιείται 

έτσι µέσω αυτής στους οικονοµικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραµµένο, αναρτάται 

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης και  

• το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου 

να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

 

4.  Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισµών που 

διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ; 

Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη 

(ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) σε 

µορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του 

ν.4412/16 και την διακήρυξη. 
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4.1 Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς προτείνεται 

να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειµένου 

να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε µορφή 

αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σηµειώνεται το εξής: 

� Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, 

όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF. 

 

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

δ/σµου, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το EΕΕΣ, 

να συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισµό και 

αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 

µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σµό. 

 

5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ 

Το ΕΕΕΠ περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη και ενότητες:  

- Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία προµήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα. 

- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα.  

- Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισµού:  

 - Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες (η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του 

άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρµογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για 

τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 

2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών µπορούν να αποφασίσουν να 

εφαρµόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισµού).  

 -  Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η 

εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε 

περίπτωση τελεσίδικης και δεσµευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρµογή τους είναι 

επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο 

εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών µπορούν 
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να αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισµού. Να σηµειωθεί ότι η εθνική 

νοµοθεσία ορισµένων κρατών µελών µπορεί να καθιστά τον αποκλεισµό υποχρεωτικό επίσης και όταν 

η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσµευτική).  

 - Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα (βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες µπορεί 

να αποκλείονται οικονοµικοί φορείς· τα κράτη µέλη µπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις 

αναθέτουσες αρχές την εφαρµογή αυτών των λόγων αποκλεισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 80 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε 

όχι, µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισµού ή µπορεί να τους 

ζητηθεί από το οικείο κράτος µέλος να το πράξουν).  

 - ∆: Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία του 

κράτους µέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.  

- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:  

 - α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

 - Α: Καταλληλότητα.  

 - Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια.  

 - Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.  

 - ∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

- Μέρος V. Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων  

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 

 




